
                  Sandomierz dnia 06.12.2016 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatora koagulologicznego i aparatu do po-

siewów krwi i płynów ustrojowych oraz dostawę odczynników”  

znak: PN/27/2016 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora koagulologicznego i apartu do 
posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dostawę odczynników”, znak PN/27/2016 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.12.2016 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści 

następującej: 

Dotyczy Pakietu Nr  1 

 

1. Czy Zamawiający dopuści aplikacje odczynnikowe w języku polskim oraz analizator 
nie starszy niż 2014, wyposażony w ekran z intuicyjnym oprogramowaniem w języ-
ku angielskim, obsługiwanym poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i myszkę? 

 
2. Czy Zamawiający dopuści aparat pracujący w oparciu o metody: krzepnięciowa (wi-

skozymetryczna zasada pomiaru), chromogenna oraz immunologiczna?  
 

3. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombino-
waną ludzką o ISI ok 1 ( ISI  1 +/- 0,1 ) odczynnik nie umożliwiający jednoczesne 
oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ra-
mach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi?  

 
4. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do D-dimerów o liniowości 4000 ng/ml FEU       

w pierwszym oznaczeniu, oraz większej liniowości przy użyciu automatycznego roz-
cieńczania?  

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 06.12.2016 r.: 
 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.12.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że: 
Dotyczy Pakietu nr I 

1. Zamawiający nie dopuszcza w całości zaoferowania takiego analizatora. 
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Zamawiający nie dopuszcza odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę rekom-

binowaną ludzką o ISI ok 1 ( ISI  1 +/- 0,1 ) odczynnik nie umożliwiający jednocze-
sne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w 
ramach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi 

4. Zamawiający nie dopuszcza odczynnika do D-dimerów o liniowości 4000 ng/ml FEU 
 w pierwszym oznaczeniu, oraz większej liniowości przy użyciu automatycznego roz-
cieńczania 

 

 


