
Załącznik nr 2 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET II - Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych. 

Wymagane parametry techniczne aparatu: 

Lp. Parametry graniczne: 
 

Wymagane 
parametry 
graniczne 

Parametry oferowane: 

1. Aparat używany, nie starszy niż z 2013 roku, 

po gruntownym przeglądzie technicznym z 

zapewnieniem pełnej gwarancji na okres 

trwania umowy, pod warunkiem, że 

zaoferowany aparat będzie sprawny, po 

przeglądzie technicznym potwierdzonym 

dokumentem inżyniera serwisowego i po 

wymianie wszystkich części zużywalnych, 

eksploatacyjnych aparatu po jego 

wcześniejszej eksploatacji. 

Podać 

Producent 

Typ 

Model 

Rok produkcji 

 

 

2. Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w 

aparacie minimum 120. 

Tak  

3. Interfejs użytkownika do komunikacji z 

aparatem ( wbudowany lub zewnętrzny 

komputer z monitorem LCD minimum 17 ‘’ ). 

Tak  

4. Oprogramowanie aparatu umożliwiające 

raportowanie oraz drukowanie danych dla 

poszczególnych prób zawierające: 

- imię i nazwisko pacjenta 

-identyfikator szpitala 

-identyfikator oddziału 

-stan butelki ( wynik plus, minus, butelka 

anonimowa) 

-długość protokołu inkubacji 

-datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez 

system 

Możliwość wykonywania analiz 

statystycznych dla otrzymywanych wyników. 

Tak  

5. Komputer z oprogramowaniem oparty na 

platformie Windows. 

Tak  

6. Aparat wyposażony w moduł 

dwukierunkowej transmisji, umożliwiający 

podłączenie oraz wymiany danych z siecią 

laboratoryjna szpitala. 

 

Tak  

7. Odczyt badanych ( monitorowanych) próbek 

w aparacie poprzez system fotodetektorów 

minimum przez 10 minut. 

Tak  

8. Wprowadzanie danych o numerze badania 

czytnikiem kodów paskowych 

 ( dostępna opcja wprowadzania butelek z 

uszkodzonym kodem kreskowym). 

Tak  



9. Natychmiastowa sygnalizacja próby 

dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny. 

Tak  

10. Dostępna opcja blokady przez system 

uszkodzonej stacji ( pojedynczej celi lub 

grupy stacji inkubacyjnych). 

Tak  

11. Możliwość oceny preparatów bezpośrednich 

z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli-

brak substancji interferujących i 

zaciemniających preparat. 

Tak  

12. Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz 

utrzymujący napięcie  

w przypadku awarii sieci energetycznej. 

Tak  

13. Drukarka laserowa do wydruku wyników 

badań oraz zestawień. 

Tak  

14. Bezpłatne uruchomienie aparatu oraz 

szkolenie personelu  w zakresie obsługi 

sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 

Tak  

15. Instrukcja aparatu w języku polskim i 

wypełniony paszport techniczny. 

Tak  

16. Wdrożenie systemu w szpitalu – szkolenie dla 

personelu medycznego  

w zakresie procedur posiewu krwi oraz 

płynów i praktyki pobierania krwi 

 na posiew za pomocą systemu próżniowego, 

którego Zamawiający jest użytkownikiem. 

Tak  

17. Wykonawca na własny koszt zapewni dla 

sprzętu dzierżawionego przez Zamawiającego 

autoryzowany serwis gwarancyjny 

producenta aparatu obejmujący również 

terminowe przeglądy  techniczne, celem jego 

utrzymania w pełnej sprawności przez cały 

okres trwania umowy dzierżawy. 

Tak 

 

 

18. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na 

własny koszt zapewni naprawę przez 

autoryzowany serwis producenta aparatu w 

terminie do 24 godzin w dni robocze, 48 

godzin w dni świąteczne  od chwili zgłoszenia 

usterki przez Zamawiającego 

Tak  

19. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego 

podzespołu aparatu wykonawca na swój 

koszt wymieni aparat na wolny od wad. 

Tak  

20. Termin instalacji i pełne uruchomienie 

aparatu w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

Tak  

21. Aparat kompatybilny z podłożami Becton 

Dickinson, które aktualnie są w posiadaniu 

Zamawiającego. 

Tak 

 

 

22. Wymagany stół dostosowany do aparatu. 

 

Tak  

 

 



W ramach kryterium, którym jest jakość oferowanego sprzętu, ocena nastąpi według poniższych 

parametrów: 

lp. Parametry graniczne Parametry oceny Parametry oferowane 
 

1. Aparat umożliwiający zmianę czasu 

inkubacji na życzenie operatora: dla 

danego rodzaju podłoży i dla pojedynczej 

butelki. 

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

2. Aparat mający możliwość opóźnionego 

wkładania butelek do 48 godzin, bez 

uszczerbku na wykrywalności 

drobnoustrojów. 

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

3. Aparat umożliwiający podgląd prób w 

trakcie wzrostu hodowli. 

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 

 

Kod CPV: 38434520-7 

Wymagania dodatkowe: 

W ramach umowy Wydzierżawiający dostarczy mikroskop na Pracownię Mikrobiologii. Po upływie 

okresu dzierżawy mikroskop staje się własnością Dzierżawcy. 

Parametry techniczne mikroskopu: 

1. Głowica binokularowa obracana 360˚, pochylenia 30˚ 

2. Regulowany rozstaw tubusów 

3. Powiększenie 40-1000x 

4. Obiektywy semi-planachromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x – immersja 

5. Rewolwer obiektowy czterogniazdowy 

6. Wbudowany w postawę statywu zasilacz i oświetlacz diodowy LED z regulacją jasności. 

 

 

                                                                                                                           __________________________ 

                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy) 

                       


