Sandomierz 23.01.2019r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego

ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak PN/1/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego na dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak
PN/1/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 14.01.2019 r. wptynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytania

1. Dot. Pakietu IX poz. 4-6: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaproponowanie w po-
zycjach 4-6 pojemnikéw bez etykiety na imie i nazwisko pacjenta, rodzaj pobranego ma-
teriatu? W zwigzku z tym, ze pojemniki od 15 ml do 150 ml sg pojemnikami o matych
pojemnosSciach umieszczenie powyzszych oznaczen jest niemozliwe ze wzgledu na
ograniczong powierzchnie pojemnika co udowadnia rozporzadzenie: Zgodnie z Cze$cia
II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wy-
magan zasadniczych oraz procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych do diagno-
styki in vitro, kazdemu wyrobowi musi towarzyszy¢ informacja konieczna do jego bez-
piecznego i wiasciwego uzywania oraz konieczna do zidentyfikowania wytwércy. Infor-
macja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety - jezeli jest to moz-
liwe. Pojemniki na prébki histopatologiczne okre$lone w niniejszym formularzu ceno-
wym od pojemnosci od 300 ml umozliwiajg umieszczenie takich informacji przez co sta-
je sig¢ to obowigzkiem wytwoércy. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyzszego rozporzadzenia do-
ktadnie okre$la jakie w szczeg6lnos$ci informacje powinien wyréb medyczny posiadac.
Do pojemnikow ktérych pojemno$¢ uniemozliwia ich etykietowanie (15 ml do 150 ml)
w peinym zakresie tresci etykiety tj. pojemnikéw matopojemno$ciowych - od 15 ml do
150 ml wiacznie , pojemnikéw tych nie etykietuje sie. Etykieta jest w takim przypadku
za duza co przewidzial juz ustawodawca postugujac sie fraza ,o ile jest to mozliwe”
(Cze$¢ 11 pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w spra-
wie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnoéci wyrobéw medycznych do
diagnostyki in vitro).

2. Dot. Pakietu IX poz. 3: Czy Zamawiajgcy dopusci w pozycji nr 3 pojemniki histopato-
logiczne wykonane z polipropylenu, o pojemnosci 250 ml ale ze szczelng pokrywa za-
mykang na wcisk? W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosze o doktadne wyjasnie-
nie przyczyny okre$lenia przedmiotu zaméwienia w sposéb ograniczajacy konkurencje.
Stosowanie zakretki lub pokrywy jest zgodne z przeznaczeniem pojemnikéw histopato-
logicznych. Oba rozwiazania skutecznie zapobiegaja wyciekowi formaliny z pojemnika
przy czym nalezy zaznaczy¢, iz to wtasnie pojemniki z pokrywa w pojemnosciach od 250
ml sg czesciej stosowanym rozwigzaniem przez producentéw niz mato spotykane za-
kretki.

3. Dot. Pakietu IX poz. 4-6: Czy Zamawiajacy dopusci w pozycjach nr 4, 5, 6 pojemniki
histopatologiczne wykonane z polipropylenu, o wymaganych pojemno$ciach ale ze



szczelng pokrywa zamykang na wcisk ? W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosze o
doktadne wyjasnienie przyczyny okre$lenia przedmiotu zaméwienia w spos6b ograni-
czajacy konkurencje. Stosowanie zakretki lub pokrywy jest zgodne z przeznaczeniem
pojemnikoéw histopatologicznych. Oba rozwigzania skutecznie zapobiegajg wyciekowi
formaliny z pojemnika przy czym nalezy zaznaczy¢, iz to wtasnie pojemniki z pokrywa w
pojemnosciach od 250 ml sg cze$ciej stosowanym rozwigzaniem przez producentéw niz
mato spotykane zakretki.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 23.01.2019 r.:

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dn. 14.01.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza, ponadto informuje, ze w poz. 4-6 Szczegétowego Opisu
Przedmiotu Zamowienia opisat pojemniki o pojemno$ci powyzej 500ml.

2) Zamawiajacy dopuszcza.

3) Zamawiajacy dopuszcza.




