
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 23.02.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyty blo-
kowane są za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej z boku w dolnej części szczytu? 

2. Dotyczy Pakietu  V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyt od 
strony głowy porusza się wraz z leżem i zabezpiecza pacjenta przy ustawieniu leża w naj-
wyższej wysokości? 

3. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z uchwytami na worki 
urologiczne niezintegrowanymi z barierkami i dzięki temu nieutrudniającymi dostępu do 
pacjenta? 

4. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 
sprawdzające się do lat na rynku medycznym kulkowe wskaźniki kątowe z zaznaczeniem 
kąta 30º, 60º, 15º i 20º? 

5. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże wypeł-
nione jest czterema odczepianymi, tworzywowymi panelami ABS, przeziernymi dla promie-
ni RTG, z systemem zatrzaskiwania i otworami wentylacyjnymi oraz systemem odprowa-
dzania płynów pod łóżko? 

6. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko niewyposażone w 
alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca? 

7. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez 5-tego koła? 
Funkcję tego koła spełnia koło kierunkowe. 

8. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego panele steru-
jące w barierkach nie są wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie? 



                                                                                                                                                     

 

9. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowego pa-
nelu służącego do regulacji pozycji mobilizującej? 

10. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający oczekuje, że w panelach sterowniczych w barierkach 
od strony wewnętrznej nie będzie przycisków służących do regulacji: TR i aTR, CPR, anty-
szokowej, krzesła kardiologicznego? 

11. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości zewnętrz-
nej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z możliwością przedłużenia leża o 20cm? 

12. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szerokość 
zewnętrzna wynosi 1000mm i różni się jedynie nieznacznie od wymaganej? 

13. Dotyczy pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regula-
cją wysokości leża w zakresie 400-800mm? 

14. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regula-
cją wysokości leża zakresie 420-730mm? 

15. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez automatycznego 
zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30º? 

16. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regula-
cją części nożnej w zakresie 0-45º? 

17. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regula-
cją funkcji TR w zakresie 15º? 

18. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regula-
cją funkcji aTR w zakresie 15º? 

19. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 2 
gniazda do montażu dodatkowego wyposażenia? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 23.02.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający dopuszcza. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

3) Zamawiający dopuszcza. 

4) Zamawiający dopuszcza. 

5) Zamawiający dopuszcza. 

6) Zamawiający dopuszcza. 

7) Zamawiający dopuszcza. 



                                                                                                                                                     

 

8) Zamawiający nie dopuszcza. 

9) Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 

10) Zamawiający dopuszcza. 

11) Zamawiający nie dopuszcza. 

12) Zamawiający nie dopuszcza. 

13) Zamawiający dopuszcza. 

14) Zamawiający dopuszcza. 

15) Zamawiający nie dopuszcza. 

16) Zamawiający dopuszcza. 

17) Zamawiający dopuszcza. 

18) Zamawiający dopuszcza. 

19) Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 

 


