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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę implantów kręgosłupowych, znak PN/9/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów 
kręgosłupowych, znak PN/9/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 21.04.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dotyczy Pakietu I: Czy Zamawiający dopuści implant o parametrach: 

cylindryczny implant wykonany z polimeru PEEK i tytanu, nie wyma-
gający wstępnego montażu, sterylny, technika implantacji małoinwa-
zyjna – przezskórną, rozmiary implantu 8-16mm (stopniowanie co 
2mm), możliwość powtarzalnego, kontrolowanego rozkłada-
nia/składania implantu „in situ”, możliwość pewnego zakotwiczenia 
implantu o sąsiednie wyrostki kolczaste kręgosłupa (tytanowe wąsy), 
możliwość implantacji wielopoziomowej. Implanty posiadające trwa-
łe oznaczenia, instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do 
przechowywania i sterylizacji? 

2. Dotyczy Pakietu II: Czy Zamawiający dopuści implanty o parame-
trach: jeden implant na jeden operowany poziom, sterofix, implant do 
dystrakcji międzywyrostkowej po dokonaniu wcześniejszej dekom-
presji, implant tytanowy dostępny w rozmiarach od 8mm do 16mm 
(stopniowanie co 2mm), implant sprężysty w kształcie litery M, 
umożliwiający tłumienie dużych przeciążeń osiowych, możliwość im-
plantacji na wielu poziomach, dzięki specjalnemu ułożeniu skrzydeł 
blokujących, skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz niewymaga-
jące rozchylenia podczas implantacji, implanty kodowane kolorami, 
pakowane sterylnie, w zestawie implanty próbne, uchwyt do implan-
tu oraz kleszcze zaciskające skrzydła blokujące, narzędzia w kasecie 
przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji? 

3. Dotyczy Pakietu III: Czy Zamawiający dopuści implanty o parame-
trach: zestaw podstawowy 1 klatka (PEEK/TAN), 2 śruby blokujące, 
hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcin-



ka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, 
implantowany z dostępu przedniego, hybrydowa klatka o kształcie 
prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa 
szyjnego, sterylna, klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową 
płytką wewnętrzną w części przedniej implantu, znacznik radiolo-
giczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości 
położenia klatki, specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapo-
biegająca migracji, fiksacja implantu w przestrzeni międzytrzonowej 
2 śrubami pod dowolnym kątem, klatki dostępne w 3 kształtach i 8 
wysokościach, śruby blokujące średnicy 3,7mm dł. 14, 16 i 18mm, 
długości kodowane kolorami, w zestawie implanty próbne umożli-
wiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki, implanty 
próbne i właściwe kodowane kolorami, w zestawie instrumenty po-
zwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (prze-
szczepów kostnych) w klatce, narzędzia i implanty posiadające trwałe 
oznaczenia, narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczo-
nej do ich przechowywania i sterylizacji, w zestawie rozwieracze 
trzonów typu CASPAR bez nakrętek zabezpieczających piny (piny do-
stępne w 2 długościach)? 

4. Dotyczy Pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści implanty o parame-
trach:  

1) podstawowy komplet składa się z 4 śrub, 4 blokad i 2 prętów, 
tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o kro-
nikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie 
wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie, średnice 
śrub od 4,35mm do 7mm, śruby dostępne w długościach od 
30mm do 60mm, wysokość głowy śruby 14mm, wysokość gło-
wy śruby powyżej pręta 3,99mm, pręty mocowane od góry jed-
nym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowa-
niem brokera w śrubie, pręty z możliwością docinania do pożą-
danego rozmiaru dostępne w długościach od 30mm do 480mm, 
w zestawie poprzeczki tytanowe, w zestawie narzędzi klucz 
dynamometryczny, implanty trwale oznakowane, otwarte od 
góry (z punktu widzenia operatora), 

2) zestaw do przeskórnej wertebroplastyki kręgosłupa, skład ze-
stawu: 1xcement kostny wysokiej gęstości, 1x opakowanie 
strzykawek do podawania cementu, 1x zestaw do igieł do po-
dawania cementu (2 druty prowadzące, 2 igły wprowadzające, 
2 kaniule, 2 trokary)? 

5. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści implanty o parame-
trach: klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji między-
trzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne, 



klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiają-
cych wykonanie badań CT, MRI, klatki z trzema tytanowymi znaczni-
kami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w prze-
strzeni międzytrzonowej, klatki z otworem centralnym wypełnionym 
biomateriałem (czysty B-trójfosforan) lub bez wypełnienia, klatki od-
twarzające lordozę szyjną, w zestawie klatki klinowe oraz zakrzywio-
ne, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych, po-
wierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu, klatki 
o wysokości 5-10mm (stopniowanie co 1mm) i głębokości 12,5mm, 
implant mocowany na narzędziu do implantacji za pomocą połączenia 
gwintowanego, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpo-
wiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, narzędzia dostarczane w 
specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i steryliza-
cji? 

6. Dotyczy Pakietu VII: Czy Zamawiający dopuści implanty o parame-
trach: skład zestawu do jednego zabiegu 1 klatka na poziom, materiał 
syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT 
(PEEK), implanty bez elementów metalowych powodujących artefak-
ty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, implant 
dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie 
tkanki na implant, implant w kształcie nerki, powierzchnia implantu 
ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego 
migracji, możliwość wypełnienia wiórami kostnymi, instrumentarium 
dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminal-
nego, obustronnie, w zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie 
dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne, rozmiary 
umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 
7-17mm, 9 rozmiarów), implanty odtwarzające kąt lordozy 5º, im-
planty dostępne w rozmiarach 10x28mm oraz 12x31mm, w zestawie 
uchwyt który jednocześnie służy do wprowadzania implantów prób-
nych (przymiarów) oraz implantów właściwych, uchwyt zapewniają-
cy sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapo-
biegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu, uchwyt wyposa-
żony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momen-
cie, w instrumentarium dystraktom, czarne matowe małoinwazyjne 
narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite 
od powierzchni metalowych, instrumentarium wraz z implantami w 
kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji, im-
planty posiadające trwałe oznaczenia? 

7. Dotyczy Pakietu IV: Czy w związku na nie dużą liczbę implantów 
ujętych w postępowaniu Zamawiający wyrazi zgodę na pojedyncze 



dosyłanie kompletu implantów z zestawem narzędzi, po wcześniej-
szym (48h) powiadomieniu Wykonawcy o planowanym zabiegu? 

8. Dotyczy Pakietu III: Czy w związku na nie dużą liczbę implantów 
ujętych w postępowaniu Zamawiający wyrazi zgodę na pojedyncze 
dosyłanie kompletu implantów z zestawem narzędzi, po wcześniej-
szym (48h) powiadomieniu Wykonawcy o planowanym zabiegu? 

9. Dotyczy Pakietu V: Czy w związku na nie dużą liczbę implantów uję-
tych w postępowaniu Zamawiający wyrazi zgodę na pojedyncze dosy-
łanie kompletu implantów z zestawem narzędzi, po wcześniejszym 
(48h) powiadomieniu Wykonawcy o planowanym zabiegu? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.04.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.04.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający nie wyraża zgody. 
9) Zamawiający nie wyraża zgody. 


