
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 08.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu XIII poz. 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną prędkością prze-
pływu powietrza o wartości 1390l/min? 

2. Dotyczy Pakietu XIII poz. 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer. x 
wys. x głęb.): 385x239x276mm? 

3. Dotyczy Pakietu XIII poz. 14: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości moni-
torowania i raportowania przebiegu leczenia? Nasze urządzenie monitoruje temperaturę 
ogrzewania oraz przekroczenie maksymalnej temperatury. 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający nie dopuszcza. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 

 


