
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 09.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu I poz. 1: Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 3,8mm? 

2. Dotyczy Pakietu I poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kolonoskop o zróżnicowanej sztywno-
ści pancerza? 

3. Dotyczy Pakietu I poz. 11: Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy 
endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora? 

4. Dotyczy Pakietu I poz. 15: Czy Zamawiający ma na myśli obrazowanie w wąskich pasmach 
światła? Prosimy o dopuszczenie wszystkich firm, ponieważ wszyscy posiadają taką opcję w 
swoich procesorach? 

5. Dotyczy I poz. 18: Czy Zamawiający dopuści podłączenie 1 konektor i 1 złącze elektryczne? 

6. Dotyczy Pakietu I poz. 19: Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne reduku-
jące ryzyko uszkodzenia endoskopu? 

7. Dotyczy Pakietu I poz. 22: Czy Zamawiający dopuści tylko filtr cyfrowy realizujący te same 
funkcje? 

8. Dotyczy Pakietu I poz. 30: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie własnego 
kompatybilnego z oferowanym videokolonoskopem procesora obrazu wysokiej rozdzielczo-
ści HD z możliwością podłączenia do istniejącego toru wizyjnego (monitora, wózka)? 

9. Dotyczy Pakietu II poz. 8: Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia końcówki endoskopu gó-
ra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni? 

10. Dotyczy Pakietu II poz. 11: Czy Zamawiający dopuści tylko filtr cyfrowy realizujący te sa-
me funkcje? 



                                                                                                                                                     

 

11. Dotyczy Pakietu II poz. 12: Czy Zamawiający dopuści podłączenie 1 konektor i 1 złącze 
elektryczne? 

12. Dotyczy Pakietu II poz. 13: Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne reduku-
jące ryzyko uszkodzenia endoskopu? 

13. Dotyczy Pakietu II poz. 14: Czy Zamawiający dopuści zapis tak jak przy videokolonoskopie 
pkt 25: Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpie-
czeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych? 

14. Dotyczy Pakietu II poz. 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie własnego 
kompatybilnego z oferowanym videogastroskopem procesora obrazu wysokiej rozdzielczo-
ści HD z możliwością podłączenia do istniejącego toru wizyjnego (monitora, wózka)? 

15. Dotyczy Pakietu III poz. 8: Czy Zamawiający dopuści kąt obserwacji wstecznej 8 stopni? 

16. Dotyczy Pakietu III poz. 12: Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na gło-
wicy  endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora? 

17. Dotyczy Pakietu III poz. 13: Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia końcówki endoskopu 
góra/dół 130/90 stopni, prawo/lewo 110/90 stopni? 

18. Dotyczy Pakietu III poz. 17: Czy Zamawiający dopuści podłączenie 1 konektor i 1 złącze 
elektryczne? 

19. Dotyczy Pakietu III poz. 18: Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne redu-
kujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? 

20. Dotyczy Pakietu III poz. 21: Czy Zamawiający dopuści tylko filtr cyfrowy realizujący te sa-
me funkcje? 

21. Dotyczy Pakietu III poz. 27: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie własnego 
kompatybilnego z oferowanym videogastroduodenoskopem procesora obrazu wysokiej 
rozdzielczości HD z możliwością podłączenia do istniejącego toru wizyjnego (monitora, 
wózka)? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 09.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ mniejszy kanał nie zapewnia w pełni funkcji diagnostycz-
no-zabiegowych. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

4) Tak Zamawiający ma na myśli obrazowanie wąskopasmowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 



                                                                                                                                                     

 

5) Zamawiający dopuszcza. 

6) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ rotacji konektora.  

7) Zamawiający nie dopuszcza. 

8) Zamawiający nie dopuszcza. 

9) Zamawiający dopuszcza. 

10) Zamawiający nie dopuszcza. 

11) Zamawiający dopuszcza. 

12) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

13) Zamawiający dopuszcza. 

14) Zamawiający nie dopuszcza. 

15) Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ parametr jest niższy. 

16) Zamawiający nie dopuszcza. 

17) Zamawiający dopuszcza. 

18) Zamawiający dopuszcza. 

19) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

20) Zamawiający nie dopuszcza. 

21) Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 

 


