
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 13.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne wersja 
przejezdna, które posiadają średnicę pola operacyjnego zmienną, realizowaną w sposób 
płynny, w zakresie 24 – 32 cm? 

2. Dotyczy Pakietu IX: Czy przez zapis z punktu 25 tabeli, Zamawiający rozumie tunele na ta-
cę z kasetą z kliszą RTG usytuowane w segmencie oparcia pleców oraz części lędźwiowej? 

3. Dotyczy Pakietu IX: Czy przez zapis z punktu 25 tabeli, Zamawiający rozumie tacę na kase-
tę z kliszą RTG?  

4. Dotyczy Pakietu XV poz. 33: Czy przez pojęcie „stacja dokująca” Zamawiający rozumie 
możliwość podłączenia oferowanej pompy do stacji dokującej? 

5. Dotyczy Pakietu XV poz. 39: Zwracamy się z uprzejma prośbą o usuniecie z wykazu akce-
soriów „osłony strzykawki”, gdyż jest to element przeznaczony tylko dla pomp typu PCA i 
występuje jedynie w tego typu rozwiązaniach.   

6. Dotyczy Pakietu XV poz. 39: Czy Zamawiający pod pojęciem „pakiet oprogramowania” ro-
zumie oprogramowanie zaimplementowane w każdej pompie czy zewnętrzne oprogramo-
wanie, które umożliwiać może tworzenia bibliotek leków oraz  przegląd i archiwizację infu-
zji? Jeżeli Zamawiający ma na myśli oprogramowanie zewnętrzne prosimy o możliwość za-
oferowania jednej licencji oprogramowania do wszystkich oferowanych pomp co nie wpły-
nie znacząco na podwyższenie wartości oferty, a jednocześnie zapewni pełną funkcjonalność 
systemu.    

7. Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c)  projektu umowy: Czy Zamawiający przychyli się do prośby i 
zmniejszy kary umowne z 1% na 0,5% wartości brutto umowy, za niewykonanie którejkol-
wiek z czynności określonych w § 4 ust. od 3 do 10 umowy? 



                                                                                                                                                     

 

8. Dotyczy Pakietu V poz. 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące szczyty odejmowane, tworzywowe, lekkie, stanowiące jedną zwartą bryłę z wstawką z 
tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręca-
nych do szczytu; szczyty z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem 
np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch przycisków zlokalizowanych w 
dwóch miejscach w dolnej części szczytu; szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do 
prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu?  

9. Dotyczy Pakietu V poz. 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące barierki boczne bez zintegrowanych uchwytów na worki urologiczne? W oferowanym 
łóżku uchwyty do zawieszania worków urologicznych oraz drenażowych umiejscowione są 
po obu stronach łóżka (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) z możliwością dowolnego 
zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego 
pacjenta.  

10. Dotyczy Pakietu V poz. 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wyko-
rzystaniem kulki z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o i 60o dla segmentu pleców oraz wskaź-
nik pochylenia leża z zaznaczaniem kąta 10o i 20o?  

11. Dotyczy Pakietu V poz. 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące leże 4 – sekcyjne o konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach o przekroju 
prostokątnym?  

12. Dotyczy Pakietu V poz. 10: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące leże wypełnione czterema odczepianymi, poprzecznymi, tworzywowymi płytami HPL 
(odczepiane płyty wypełniające całe leże), z systemem zatrzaskiwania; płyty wyposażone w 
otwory wentylacyjne (bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko); płyty z tworzywa 
przeziernego dla promieni RTG?  

13. Dotyczy Pakietu V poz. 11: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, 
system obsługiwany dźwignią od strony nóg pacjenta zlokalizowaną bezpośrednio przy ko-
łach, dźwignia hamulca centralnego dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości 
podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)? 

14. Dotyczy Pakietu V poz. 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:  

- Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla 
pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący ste-
rowanie, regulację wysokości, segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda 
- Centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi, montowanego na szczy-
cie łóżka od strony nóg; panel wyposażony w czytelne piktogramy – rozwiązanie ułatwiające 
szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji 
- Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża, zabezpieczonego przed przypadkowym 
uruchomieniem,  
- Dodatkowego i niezależnego sterownika (pilota przewodowego dla pacjenta) do sterowania 
niektórymi funkcjami elektrycznymi?    



                                                                                                                                                     

 

15. Dotyczy Pakietu V poz. 16: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycję egzaminacyjną sterowaną przy po-
mocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 
nóg pacjenta? 

16. Dotyczy Pakietu V poz. 17: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące stopień ochrony IP66? 

17. Dotyczy Pakietu V poz. 19: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wypo-
sażone w wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu 
naładowania, bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii? 

18. Dotyczy Pakietu V poz. 20: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące długość zewnętrzną 224 cm z możliwością przedłużenia leża o 30 cm?  

19. Dotyczy Pakietu V poz. 22: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 mm, gwarantującą 
bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka? 

20. Dotyczy Pakietu V poz. 23: Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnej terapii posiadają-
ce możliwość elektrycznego podniesienia segmentu oparcia pleców do kąta 30o – sterowanie 
za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg, zintegro-
wanego sterowania w barierkach bocznych oraz pilota przewodowego?  

21. Dotyczy Pakietu V poz. 25: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące regulację elektryczną części nożnej w zakresie 40o? 

22. Dotyczy Pakietu V poz. 26: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące regulację elektryczną funkcji autokontur, sterowanie z pilota przewodowego dla pacjen-
ta oraz przy pomocy panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?  

23. Dotyczy Pakietu V poz. 32: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące elektryczną funkcję antyszokową z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego 
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym 
na szczycie łóżka od strony nóg; przycisk czytelnie oznaczony?    

24. Dotyczy Pakietu V poz. 35: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiada-
jące zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wci-
śnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w barierkach bocznych? 

25. Dotyczy Pakietu V poz. 36: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, w któ-
rym odłączenie wszelkich regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych następuje po ok. 
60 sekundach nieużywania (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? 

26. Dotyczy Pakietu V poz. 37: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii bez 
przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 37? 

27. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii posiadające me-
talowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej tronie łóżka? 



                                                                                                                                                     

 

28. Dotyczy Pakietu V: Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki posiadającej na-
cięcia typu „gofer” na całej powierzchni dla najlepszej dystrybucji ciężaru pacjenta (pozosta-
łe parametry materaca zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający dopuszcza. 

2) Tak. 

3) Nie. 

4) Tak. 

5) Zamawiający usuwa z wykazu akcesoriów „osłonę strzykawki”. 

6) Zamawiający pod pojęciem „pakiet oprogramowania” ma na myśli zarówno oprogramowanie 
zaimplementowane w każdej pompie jak również zewnętrzne oprogramowanie. W odniesieniu do 
oprogramowania zewnętrznego Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednej licencji 
oprogramowania do wszystkich oferowanych pomp. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody. 

8) Zamawiający dopuszcza. 

9) Zamawiający dopuszcza. 

10) Zamawiający dopuszcza. 

11) Zamawiający dopuszcza. 

12) Zamawiający nie dopuszcza. 

13) Zamawiający dopuszcza. 
 
14) Zamawiający dopuszcza. 
 
15) Zamawiający nie dopuszcza. 

16) Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 
 

17) Zamawiający dopuszcza. 
 
18) Zamawiający dopuszcza. 
 
19) Zamawiający dopuszcza. 

20) Zamawiający dopuszcza. 



                                                                                                                                                     

 

 
21) Zamawiający dopuszcza. 
 
22) Zamawiający dopuszcza. 
 
23) Zamawiający dopuszcza. 
 
24) Zamawiający dopuszcza. 
 

25) Zamawiający dopuszcza. 
 

26) Zamawiający nie dopuszcza. 
 

27) Zamawiający dopuszcza. 
 
28) Zamawiający dopuszcza. 
 


