
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 13.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych wynosi 
600mm? 

2. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi wynosi 
775mm? 

3. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym długość całkowita wózka wynosi 2190mm? 

4. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej wynosi 
600-830mm? 

5. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyn gazo-
wych do kąta 65º? 

6. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym przechył Trendelenburga i Antytrendelenburga wynoszą 
12º? 

7. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym regulacja podparcia nóg odbywa się za pomocą sprężyn ga-
zowych w zakresie 0-28º? 

8. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym koła mają średnicę 150mm? 



                                                                                                                                                     

 

9. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta, w którym dopuszczalne obciążenie wynosi 220kg? 

10. Dotyczy Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek do 
transportu pacjenta wyposażony w tworzywowe poręcze boczne? 

11. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę 
operacyjną zbudowaną z trzech paneli zabudowanych w jedną obudowę?  

12. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę 
operacyjną wyposażoną w 51 diod LED, po 17 w każdym panelu?  

13. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę 
operacyjną, w której regulacja średnicy pola operacyjnego wynosi 18-28cm? 

14. Dotyczy Pakietu XII poz. 6: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem o 
przekątnej 5,7 cala? 

15. Dotyczy Pakietu XII poz. 11: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej 
jakości drukarkę termiczną obsługującą papier dowolnego producenta, ze znacznikiem bądź 
bez, o szerokości 110cm?  

16. Dotyczy Pakietu XII poz. 16: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością podglądu 
na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań wraz z wynikami ich analizy i interpretacji, 
bez możliwości zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości? 

17. Dotyczy Pakietu XII poz. 22: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komuni-
kacyjnym z możliwością jednoczesnej komunikacji z innymi urządzeniami przez 2 porty USB 
i port Ethernet? 

18. Dotyczy Pakietu XII poz. 24: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG współpracujący z od-
powiednim oprogramowaniem do wymaganego przez Zamawiającego, ale  posiadającym 
dużo bogatszą gamę funkcji i możliwości? 

19. Dotyczy Pakietu XII poz. 25: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o kompaktowej budo-
wie wyposażony w dedykowany uchwyt do łatwego i stabilnego przenoszenia między róż-
nymi lokalizacjami i wymiarach 310 x 322 x 101mm? 

20. Dotyczy projektu umowy Pakiet VI, XI, XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? 

21. Dotyczy projektu umowy Pakiet VI, XI, XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
czasu naprawy do 5 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamien-
nych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność? 

22. Dotyczy projektu umowy Pakiet VI, XI, XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby sprzęt 
zastępczy dostarczony był w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych?  



                                                                                                                                                     

 

23. Dotyczy SIWZ Pakiet VI, XI, XII: Wnosimy o usunięcie wymogu posiadania oraz dołączenia 
do oferty zgłoszenia/powiadomienie Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

24. Dotyczy projektu umowy Pakiet VI, XI, XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ka-
ry umownej wynikającej z zapisu § 6 ust. 1 lit. a) na „0,1% wartości urządzenia, którego 
opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia”? 

25. Dotyczy projektu umowy Pakiet VI, XI, XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ka-
ry umownej wynikającej z zapisu § 6 ust. 1 lit. c) na : „0,1%wartości urządzenia, którego ka-
ra dotyczy”? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający dopuszcza. 

2) Zamawiający nie dopuszcza. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

4) Zamawiający dopuszcza. 

5) Zamawiający dopuszcza. 

6) Zamawiający nie dopuszcza wózka z przechyłem Trendelenburga wynoszącym 12º, natomiast 
zgodnie z treścią SIWZ wymaga przechyłu Antytrendelenburga 15º (+/-3º). 

7) Zamawiający nie dopuszcza. 

8) Zamawiający dopuszcza. 

9) Zamawiający nie dopuszcza. 

10) Zamawiający dopuszcza. 

11) Zamawiający dopuszcza. 

12) Zamawiający nie dopuszcza. 

13) Zamawiający nie dopuszcza. 

14) Zamawiający dopuszcza. 
 
15) Zamawiający nie dopuszcza. 
 

16) Zamawiający nie dopuszcza. 

17) Zamawiający dopuszcza. 
 



                                                                                                                                                     

 

18) Zamawiający nie dopuszcza. 

19) Zamawiający dopuszcza. 
 
20) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
21) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
22) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
23) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ z przepisów ustawy o wyrobach medycznych w 
szczególności na podstawie art. 58 tejże ustawy bezpośrednio wynika obowiązek zgłoszenia bądź 
powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego.  
 

24) Zamawiający nie wyraża zgody. 

25) Zamawiający nie wyraża zgody. 


