Sandomierz dnia 31.10.2018 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Dostawe angiografu stacjonarnego dwuptaszczyznowego”
znak: PN/26/2018

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na .Dostawe angiografu stacjonarnego dwuptasz-
czyznowego”, znak PN/26/2018

Do Zamawiajacego w dniu 24.10.2018 r. wptynety pytania dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:
Dotyczy Zatacznika nr 1 do SIWZ:

1. Pytanie do punktu 3
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy o zmiane tre§ci wymogu na nastepujgca:
3. |Zakres ruchu dla projekcji TAK [°] *
LAO/RAO mierzony w pozycji | >=220
pozycjonera za gtowg pacjenta
Powyzsze motywujemy faktem, iz zakres 220° dla ruchu w projekcji LAO/RAO w sposéb
zdecydowany wyczerpuje wymagania kliniczne stawiane dwuptaszczyznowym syste-
mom angiograficznym. Na szczegdlna uwage zastuguje fakt, iz zakres ruchu dla projekcji
LAO/RAO wykraczajacy ponad 220° jest nieosiggalny dla jakiekolwiek systemu angio-
graficznego pracujacego w trybie dwuptaszczyznowym

2. Pytanie do punktu 4
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy o zmiane tre$ci wymogu na nastepujaca:

4. | Predko$¢ pozycjonera dla TAK |[°/s] ---
projekcji LAO / RAO mierzony| >=20
W pOzycji pozycjonera za
gtowg pacjenta

(z wytaczeniem angiografii
rotacyjnej)

Powyzsze motywujemy faktem, iz w przypadku systeméw angiograficznych firmy Gene-
ral Electric, oferujacych unikatowa ceche jednoczesnego wyzwalania ruchéw w ptasz-
czyznach LAO/RAO oraz CRAN/CAUD, co w efekcie pozwala na szybsze osiggniecie
wymaganych projekcji anizeli niezalezne wykonywania ruchéw w kazdej z ptaszczyzn z
predkosciami odpowiednio 25 oraz 18 stopni/s.

3. Pytanie do punktu 5
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy o zmiane tre§ci wymogu na nastepujaca:

5. |Zakres ruchu dla projekcji TAK [°] ---
CRANIAL / CAUDAL mierzony | >=90




W pozycji pozycjonera za gto-
w3 pacjenta
Powyzsze motywujemy faktem, iz zakres ruchu dla projekcji CRANIAL/CAUDAL wykra-
czajacy ponad 90° jest warto$cig nieosiggalng w praktyce Kklinicznej, poniewaz

4, Pytanie do punktu 7
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane tre§ci wymogu na nastepujaca:
7. |Szybkos¢ ruchu przy wyko- TAK |[°/s] ---
nywaniu angiografii rotacyjnej| >=40
Powyzsze motywujemy faktem, iz w ujeciu klinicznym predkos$¢ 40 ©/s jest wartos$cia w
petni wyczerpujaca wymagania stawiane dwuptaszczyznowym systemom angiograficz-
nym w obszarze tréjwymiarowego obrazowania dla potrzeb neuroradiologii, radiologii
interwencyjnej i chirurgii naczyniowe;.

5. Pytanie po punktu 13
Whnioskujemy o dodanie punktacji do tre$ci warunku wedtug ponizszego schematu:

13.|System antykolizyjny TAK, 10 pkt za kaz-
poda¢ dy typ systemu
antykolizyjne-
go:
elektroniczny,
elektromecha-
niczny,
pneumatyczny,
pojemnoscio-
wy

Powyzsze motywujemy faktem, iz bezpieczenstwo pacjenta podczas przeprowadzania
procedur interwencyjnych, jest wprost proporcjonalne nie tylko do liczby oferowanych
w danym rozwigzaniu systeméw antykolizyjnych, ale réwniez od réznorodnoéci techno-
logii systeméw antykolizyjnych wykorzystywanych w danym systemie antykolizyjnym.
Jest to szczegolnie istotne z uwagi na fakt, iz pojedynczy system antykolizyjny, ze wzgle-
du na swoje ograniczenia, nie pozwala na petng ochrone pacjenta w kazdym potozeniu
pozycjonera.

6. Pytanie do punktu 16
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna warunek za spetniony poprzez elektro-
niczng kompensacjg obrotu obrazu przy zmianie potozenia pozycjonera A do pozycji z
boku stotu pacjenta w przypadku zaoferowania systemu angiograficznego wyposazone-
go w detektor cyfrowy o ksztatcie kwadratu, dla ktérego pole widzenia jest identyczne w
obu osiach i nie jest konieczny obrét mechaniczny.

7. Pytanie do punktu 19
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane tre§ci wymogu na nastepujgca:

19.|Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO TAK [°] ---
>=115

Powyzsze motywujemy faktem, iz zakres 115° dla ruchu w projekcji LAO/RAQO w sposéb
zdecydowany wyczerpuje wymagania kliniczne stawiane dwuptaszczyznowym syste-
mom angiograficznym podczas pracy z wykorzystaniem obu ptaszczyzn. Na szczeg6lna




uwage zastuguje fakt, iz zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO wykraczajgcy ponad 115°
jest nieosiggalny dla jakiekolwiek systemu angiograficznego pracujgcego w trybie dwu-
ptaszczyznowym

8. Pytanie do punktu 27
Whnioskujemy o dodanie punktacji do tre$ci warunku wedtug ponizszego schematu:

27. |Zakres ruchu wzdtuznego TAK [cm] zakres naj-
ptyty pacjenta 2120 wiekszy -
10 pkt.
zakres naj-
mniejszy - 1
pkt.
Pozostate
proporcjo-
nalnie mniej

Powyzsze motywujemy faktem, iz zakres ruchu wzdtuznego ptyty pacjenta jest cechg
determinujgca ergonomie systemu angiograficznego danego producenta i wprost prze-
ktada sie na swobode obrazowania bez konieczno$ci zmiany potozenia pacjenta na stole,
rowniez z jednoczesnym wykorzystaniem obu ptaszczyzn.

9. Pytanie do punktu 28
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane tre§ci wymogu na nastepujgca:

28 |Zakres ruchu poprzeczne- TAK [cm] ---
go plyty pacjenta >=28

Powyzsze motywujemy faktem, iz w zwigzku z planowanym wykorzystaniem angiografu
podczas interwencyjnych procedur neuroradiologicznych, zakres ruchu poprzecznego
ptyty pacjenta 28 cm w sposéb zdecydowany wyczerpuje wymagania kliniczne stawiane
dwuptaszczyznowym systemom angiograficznym.

10. Pytanie do punktu 29
Whnioskujemy o dodanie punktacji do tre$ci warunku wedtug ponizszego schematu:

29.|Zakres obrotu stotu wokét TAK [°] zakres najwiek-
0si pionowej >= 240 szy - 10 pkt.
zakres najmniej-
szy - 1 pkt.
Pozostate
proporcjonalnie
mniej

Powyzsze motywujemy faktem, iz Zakres obrotu stotu wokét osi pionowej jest cechg
determinujgcg ergonomie systemu angiograficznego danego producenta i przektada sie
na swobode pozycjonowania pacjenta przed jak i po wykonaniu zabiegu.

11. Pytanie do punktu 30
Wnioskujemy o dodanie punktacji do tresci warunku wedtug ponizszego schematu:

30. |Dtugoéé blatu stotu Tak [cm] Dtugo$é¢ naj-
2260 wieksza -
10 pkt.
Dtugos$¢ naj-




mniejsza - 1
pkt.
Pozostate
proporcjo-
nalnie mniej

Powyzsze motywujemy faktem, iz dtugo$¢ blatu stotu pacjenta jest cechg determinujaca
ergonomie systemu angiograficznego danego producenta i przektada sie na swobode
korzystania z osprzetu endowaskularnego.

12.Pytanie do punktu 41
Whnioskujemy o dodanie punktacji do tre$ci warunku wedtug ponizszego schematu:

1 Maksymalne obcigzenie ge- (W] Wartos$¢ naj-
neratora moca ciggla w cza- wieksza - 10
sie prze$wietlania (dla 30 pkt.

) ek oy
>=2 500 pkt.

Pozostate
proporcjonalnie
mniej

Powyzsze motywujemy faktem, iz maksymalne obcigzenie generatora moca ciagta

w czasie przeSwietlania, determinuje gotowo$¢ danego rozwigzania do prowadzenie
dtugotrwatych procedur, takich jak zabiegi neuroradiologiczne.

W zwiazku z powyzszym nalezy wyro6znia¢ i promowac rozwigzania przygotowane na
wyzwania skomplikowanych procedur interwencyjnych poprzez ocene punktowa.

13. Pytanie do punktu 44
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane treSci wymogu na nastepujaca:

2| Nozny wiacznik ekspozycji TAK --- -
(pedat skopia/grafia) w sali
badan

Powyzsze motywujemy faktem, iz nozny wigcznik ekspozycji wykorzystujgcy technolo-
gie bezprzewodows, jest rozwigzaniem wrazliwym na zaktocenia elektromagnetyczne i
zobowigzuje Uzytkownika do monitorowania stanu baterii wtgcznika. Oba te czynniki
moga mie¢ negatywny wplyw na mozliwo$¢ swobodnego planowania i wykonywania
procedur w pracowni.

14. Pytanie do punktéw 50 oraz 60
Whnioskujemy o dodanie punktacji do tre$ci warunkéw wedtug ponizszego schematu:

3. |Maksymalne obcigzenie lam- (W] Warto$¢ naj-
py mocg ciagla w czasie prze- wieksza - 10
Swietlania (dla 30 min.) dla pkt.
ptaszczyzny A / ptaszczyzny Wartos¢ naj-
B TAK pisza — 1
>= 2 500 mniejsza
pkt.
Pozostate
proporcjonalnie
mniej




Powyzsze motywujemy faktem, iz maksymalne obcigzenie lampy moc3 ciggla w czasie
przesSwietlania, determinuje gotowo$¢ danego rozwigzania do prowadzenie dtugotrwa-
tych procedur, takich jak zabiegi neuroradiologiczne.

W zwigzku z powyzszym nalezy wyro6zniac i promowac rozwigzania przygotowane na
wyzwania skomplikowanych procedur interwencyjnych poprzez ocene punktowa.

15. Pytanie do punktu 56 i 66
Warunki w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg naszej firmie oferty w postepowaniu.
Whnioskujemy zmiane tre$ci wymogu na nastepujgca oraz usuniecie oceny punktowe;j
wymogu:
4. |Maksymalny prad lampy przy TAK |[mA]
fluoroskopii pulsacyjnej z Poda¢
wykorzystaniem matego
ogniska dla ptaszczyzny A
Powyzsze motywujemy faktem, iz wysokie wartosci prgdu lampy przy fluoroskopii, sa
cechg charakterystyczna dla systeméw o niskiej skuteczno$ci wykorzystania promie-
niowania jonizujgcego. Ponadto dawka otrzymana przez pacjenta jest wprost propor-
cjonalna do wartosci pradu lampy i dlatego Zamawiajacemu, w ramach realizacji zatozen
ochrony radiologicznej, powinno zaleze¢ na minimalizacji warto$ci pragdu lampy, nie
natomiast na promowaniu rozwigzan korzystajacych wartosci wysokie.

16. Pytanie do punktu 59
Zwracamy sie z pro$bg o ujednolicenie zapiséw Opisu Przedmiotu Zamdéwienia i dodanie
do wymogu w punkcie 59 oceny punktowej zgodnie z oceng punktowa przypisang do
wymogu w punkcie 49, ktéry opisuje te samg ceche lampy RTG dla ptaszczyzny A.

17.Pytanie do punktu 70
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymogu na nastepujaca:

5. | Dodatkowa filtracja (np. filtry TAK --- ---
miedziowe) dla obu lamp rtg
przy przeSwietlaniu i grafii z
wytaczeniem filtracji inhe-
rentnej lampy o wspétczynni-
ku filtracji nie mniejszym niz
0,3 mm Cu.

Powyzsze motywujemy faktem, iz warto$¢ filtracji miedziowej jest cecha $cisle zwiazana
ze skuteczno$cig wykorzystania promieniowania jonizujacego dla potrzeb obrazowania
interwencyjnego. Systemy angiograficzne o niskiej skuteczno$ci wykorzystania promie-
niowania jonizujgcego, pracujg w wyzszych zakresach dawek, co wymusza stosowanie
wyzszych warto$ci filtracji miedziowej. Zamawiajgcemu, w ramach realizacji zatozen
ochrony radiologicznej, powinno zaleze¢ na dopuszczeniu do postepowania rozwiazan
zapewniajacych mniejsze narazenie pacjenta i personelu na dawke promieniowania.

18. Pytanie do punktu 78 i 84
Warunki w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg naszej firmie ztozenia oferty w poste-
owaniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymogdéw na nastepujaca:

6. | Wymiary efektywnego pola TAK [cm ---
obrazowania detektora dla Poda¢ X
ptaszczyzny A/B cm]




Pragniemy zauwazy¢, iz Zamawiajgcy formutujgc wymog w punkcie 78 i 84, nie
uwzglednit tresci ,Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie ogtoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii
- diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej”. We wspomnianym obwieszczeniu w
rozdziale IV ,Zabiegi radiologiczne” w tresci opisu procedur pojawia sie zapis wskazuja-
cy, iz w przypadku wykorzystania systemu z dwoma rejestratorami obrazu i z mozliwo-
$cig jednoczesnej akwizycji na obu panelach tak, by obszar obrazowy miat jeden z wy-
miaréw nie mniejszy niz 40 cm * 5%, spetnione sg wymagania dotyczgce parametréw
technicznych istotnych dla procedur zabiegowych.

W zwiagzku z powyzszym, wnioskujemy o uznanie rozwigzania umozliwiajgcego obra-
zowanie obszaru obrazowego o wymiarach 30x40 cm w przypadku wykorzystania sys-
temu z dwoma rejestratorami obrazu, za spetniajacy oczekiwania Zamawiajgcego wyra-
zone w punkcie 78 i 84.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z §58 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego
2011r.

w sprawie warunkdw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszys
tkich rodzajéw ekspozycji medycznej (tj. Dz.U. z 5 maja 2017 r. poz. 884) z chwilg publi-
kacji wykazu wzorcowych procedur radiologicznych (obwieszczenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogloszenia wykazu wzorcowych procedur radio-
logicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. U.
M.Z. dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 78) wszystkie badania, zabiegi i procedury radiolo-
giczne muszg by¢ z nimi w pelni zgodne.

Pragniemy zauwazy¢, ze wzorcowe procedury radiologiczne, zgodnie z art. 33g Prawa
atomowego sg przygotowywane przez specjalnie powotang i umocowang ustawowo
komisje do spraw procedur i audytéw klinicznych. Procedury wzorcowe podlegajg oce-
nie, w przypadku gdy pojawiajg sie nowe dane o ich skuteczno$ci lub konsekwencji sto-
sowania. Komisje m.in. przeprowadzajg nie rzadziej niz co 4 lata audyt kliniczny ze-
wnetrzny obejmujgcy przeglad poprawnosci stosowanych procedur w zakresie udziela-
nych $wiadczen. Niewatpliwie zatem przywotana dopuszczalno$é mniejszego rozmiaru
panela w systemach z dwoma rejestratorami obrazu wynika z aktualnych

i miarodajnych Zrodet.

Zarazem nalezy uzna, ze nie pozostaja one w sprzeczno$ci z Polskimi zaleceniami we-
wnatrznaczyniowego leczenia chordb tetnic obwodowych i aorty 2009. Te zalecenia
wskazuja co prawda na detektor minimum 30cmx40cm, ale ze wzgledu na date ich wy-
dania nie mogty uwzglednia¢ nowych rozwigzan opartych na dwéch rejestratorach ob-
razu. Ich rbwnowaznos¢ jest natomiast potwierdzona w cytowanym wykazie wzorco-
wych procedur, ktéry, co jeszcze raz podkreslamy, zostal opracowany przez komisje
dziatajgca na podstawie ustawy Prawo atomowe.

Dla poparcia wniosku zatgczamy wyciag z rozdziatu IV ,,Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie ogltoszenia wykazu wzorcowych procedur ra-
diologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej” oraz
»Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ogloszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego sto-
sowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich ekspozycji rodzajéw ekspozycji
medycznej” wraz z tekstem ujednoliconego tekstu ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medyczne;j”.

19. Pytanie do punktu 80
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwiaja naszej firmie ztozenie oferty w poste-
powaniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymog6éw na nastepujgca:



7. |Rozdzielczo$¢ ptaskiego pa- TAK |[pl/mm] ---
nelu cyfrowego Poda¢

Powyzsze motywujemy faktem, iz stawianie minimalnej warto$ci rozdzielczo$¢ ptaskie-
go panelu cyfrowego na poziomie 3,25 pl/mm oznacza oczekiwanie Zamawiajgcego roz-
poznania na obrazie angiograficznym szczegétéw o rozmiarach mniejszych niz 308 pm.
Pragniemy zwroci¢ uwage Zamawiajacego na fakt, iz w ujeciu klinicznym nie ma mozli-
wosci przeprowadzenia interwencji endowaskularnej na naczyniu o takiej $rednicy, za-
tem wartos¢ ta nie powinna stuzy¢ do wyeliminowania z postepowania systemu angio-
graficznego oferujacego rozdzielno$¢ ptaskiego panelu cyfrowego réwng 2,5 pl/mm.

20.Pytanie do punktu 81i 86
Warunki w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg naszej firmie ztozenie oferty w poste-
powaniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymogdéw na nastepujgcg:

8. |Matryca detektora - liczba TAK Podac¢ [piksel x ---
pikseli, z ktérych odczytywa- | Podaé piksel]
ny jest obraz

Powyzszg zmiane motywujemy faktem, iz matryca detektora jest cecha wynikajacg z
rozmiaru panelu detekcyjnego i nie powinna by¢ cechg eliminujgca z postepowania
rozwigzania spetniajace najnowsze wytyczne dotyczgce wymogéw sprzetowych stawia-
nych angiografom, co wykazaliSmy w argumentacji do warunkéw 78 i 84.

21.Pytanie do punktu 82 i 88
Warunki w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg naszej firmie ztozenia oferty w poste-
powaniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymogdéw na nastepujaca:

9. |Liczba p6l obrazowych (FOV) TAK --- .-
dla ptaszczyzny A/B Poda¢

Powyzsze motywujemy faktem, iz w ramach realizacji zalozen ochrony radiologiczne;j,
powinno unika¢ si¢ nadmiernego wykorzystywania powiekszen radiologicznych i jak
najczesciej siegac po powiekszenia cyfrowe, ktére zapewnione zostang przez wielko-
formatowy monitor opisany w rozdziale IX Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

22.Pytanie do punktu 83
Zwracamy si¢ z pro$ba o ujednolicenie zapisow Opisu Przedmiotu Zamdwienia i dodanie
do wymogu w punkcie 83 oceny punktowej zgodnie z oceng punktowg przypisang do
wymogu w punkcie 89, ktéry opisuje te sama ceche detektora cyfrowego dla ptaszczy-
zny B.

23. Pytanie do punktu 102
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwia naszej firmie ztozenia oferty w postepo-
waniu. Wnioskujemy zmiane tre$ci wymogdéw na nastepujaca:

10.| Ustawianie potozenia przy- TAK --- ---
ston prostokatnych oraz
opcjonalnie pétprzepuszczal-
nych znacznikami graficznymi
na zatrzymanym obrazie - bez
promieniowania

Powyzsze motywujemy faktem, iz ustawianie potozenia przyston pétprzepuszczalnych
znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie bez promieniowania, nie pozwala na
ocene wptywu wprowadzenia przyston w pole prze$wietlania, co skutkowac bedzie ko-




rektg potozenia juz po wyzwoleniu promieniowania. Zatem potencjalne oszczedno$ci w
dawce promieniowania otrzymanej przez pacjenta sg w rzeczywistos$ci trudne do wyka-
zania.

24. Pytanie do punktu 103
Warunek w obecnym brzmieniu uniemozliwiajg naszej firmie ztozenia oferty w poste-
powaniu. Wnioskujemy o wykres$lenie warunku z Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Powyzsze motywujemy faktem, iz ustawianie potozenie ptyty stotu pacjenta znacznika-
mi graficznymi na zatrzymanym obrazie bez promieniowania, nie zapewnia peini infor-
macji o anatomii przeSwietlanej po przesunieciu blatu stotu, a jedynie wskazuje na rela-
cje nowego pola prze$wietlania do anatomii przeswietlanej w poprzedniej pozycji stotu.

25. Pytanie do punktu 116
Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy poprzez ,uzyskanie obrazu fluoroskopii” ro-
zumie uzyskanie obrazu fluoroskopii w peinej jakosci oferowanej przez system angio-
graficzny danego producenta, nie za$ obraz tworzony w trybie awaryjnym nie podda-
wany obrébce ,rozwigzaniom programowym poprawiajgcym jako$¢ obrazu” opisanym
przez Zamawiajgcego w punkcie 91 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Dotyczy wzoru umowy:

26.Par. 4 ust. 5 - Praktyka rynkowa dowodzi, ze czasami dla wykonania naprawy
konieczny jest import cze$ci zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy cel-
nej, co zazwyczaj wydtuza czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy zatozeniu,
ze wykonanie diagnostyki nastgpi w ciggu 1 dnia roboczego w takich przypad-
kach niemozliwe jest ukonczenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W zwigzku z
powyzszym czy Zamawiajgcy dopusci czas naprawy do 4 dni roboczych w przy-
padku koniecznos$ci sprowadzenia cze$ci zamiennych spoza Polski i 7 dni robo-
czych w przypadku koniecznos$ci sprowadzenia czeéci zamiennych spoza UE?

27.Par. 4 ust. 7 - Prosimy o odstapienie od wymogu dostarczenia urzgdzenia za-
stepczego dla urzadzen, objetych niniejszym postepowaniem. Przedmiot zamé-
wienia obejmuje skomplikowany system, ktérego czas dostawy od producenta
wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzetu medycznego i komputerowego przez
producenta nalezy wykona¢ montaz oraz instalacje catego oprogramowania me-
dycznego, kalibracje oraz wykonanie wszystkich testébw rozruchowych. Dopiero
po tym procesie nastepuje uruchomienie systemu. Koncowym za$ elementem
zajmujgcym rowniez bardzo duzo czasu jest formalny odbiér pomieszczen. Bio-
rac pod uwage powyzsze, zakoniczenie nawet najbardziej skomplikowanej na-
prawy bedzie mozliwe nieporéwnywalnie wcze$niej niz dostarczenie urzadzenia
zastepczego.

28.Par. 4 - Z uwagi na dtugi okres gwarancji oraz na fakt, iz lampa RTG oraz detektor
sg elementami zuzywalnymi i najprawdopodobniej bedg podlegaty wymianie w
okresie gwarancji z powodu na zuZycia wynikajacego z normalnego uzywania,
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz gwarancja na lampe RTG oraz detektor
(niezaleznie od ich wymiany lub wymian w okres gwaranc;ji) jest nieodnawialna,
tj. uptynie ostatecznie w dniu uptywu podstawowego okresu gwarangcji. Inne,
nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. kazdorazowe odnawianie
si¢ okresu gwarancji przy kazdej kolejnej wymianie lampy przy tak dtugim okre-
sie gwarancji powodowatlyby sytuacje, iz gwarancja na lampe RTG i detektor nig-



29.

dy nie wygastaby w catym, wieloletnim okresie uzytkowania sprzetu medyczne-
go.

Par. 6 ust. 1c - W naszej opinii zaproponowana kara umowna, o ktdrej mowa w
par. 6 ust. 1c, jest razgco wysoka. Przyjeto sie, ze na rynku wyrobéw medycznych
wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % warto$ci przedmiotu umowy z. W zwigzku z tym pro-
ponujemy, aby obnizy¢ kare umowng do przyjetego w branzy poziomu.

Dotyczy prac adaptacyjnych:

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zwracamy sie z pro$ba o doprecyzowanie po czyjej stronie, Zamawiajgcego czy
Oferenta, lezy adaptacja pomieszczen angiografu dwuptaszczyznowego oraz
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzglednie-
niem wszystkich wytycznych instalacyjnych Oferenta). W ramach przygotowan
pomieszczen znajdujg sie m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich nie-
zbednych projektéw wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawcé4w oraz pozwo-
leniami administracyjnymi, przygotowanie pomieszczen pod wzgledem budow-
lanym i konstrukcyjnym (no$nos¢ stropow), wykonanie gtéwne;j linii zasilajacej,
wykonanie, uruchomienie i przetestowanie uktadéw klimatyzacji, wentylacji oraz
wody lodowej, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, wy-
konanie instalacji elementéw peryferyjnych, modernizacje uktadéw p.poz, przy-
gotowanie drogi transportowej i ewentualne prace naprawcze po wprowadzeniu
urzadzenia, itp.

Zwracamy sie z pro$bg o udostepnienie szczegétowych planéw pomieszczen
(wraz ze wskazanymi szczegétowymi wymiarami pomieszczen) w ktorych Za-
mawiajgcy planuje instalacje angiografu.

Zwracamy sie z pro$ba o potwierdzenie, iz zgloszenie wnioskéw o odbidr pra-
cowni angiografu do niezbednych stuzb (np. Sanepid) lezy w gestii Zamawia-
jacego.

Zwracamy sie z pro$bg o potwierdzenie, iz czas ktory jest niezbedny na uzyskanie
zezwolenia na uruchomienie pracowni angiografu (od momentu ztozenia wnio-
sku do momentu uzyskania zezwolenia) nie bedzie liczony w ramach terminu
przewidzianego na realizacje zadania. Chcieliby$my zwrdéci¢ uwage, iz ani Zama-
wiajgcy ani Wykonawca nie ma wplywu na czas wydania decyzji administracyj-
nych.

W ramach realizacji zadania Zamawiajgcy oczekuje instalacje, uruchomienie, ka-
libracje systemu angiograficznego oraz szkolenia. Chcieliby$my zwréci¢ uwage, iz
wykonanie szkolen jest mozliwe wytgcznie po formalnych odbiorach pomiesz-
czen przez uprawnione instytucje. Rownocze$nie nalezy zaznaczyé, ze termin od-
bioru pomieszczen przez instytucje urzedowe jest catkowicie niezalezny od Do-
stawcy urzadzen. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z pro$ba o potwierdze-
nie, iz Zamawiajgcy w ramach okreslonego terminu realizacji zadania wyrazi
zgode na wykonanie wytgcznie szkolenia z bezpiecznej obstugi urzadzenia przy
deklaracji Wykonawcy, ze szkolenia aplikacyjne zostang wykonane w terminie i
wymiarze uzgodnionym wspélnie z Zamawiajgcym

Czy Zamawiajgcy wymaga dostawy systemu w terminie do 07.12.2018r. do ma-
gazynu zlokalizowanego na terenie szpitala, czy oczekuje przechowania systemu
w magazynie Oferenta na koszt Zamawiajgcego?

Zwracamy sig¢ z prosbg o potwierdzenie, iz w przypadku dostawy do magazynu
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zapewni odpowiednie warunki magazynowe do
przechowywania angiografu w terminie pomiedzy dostawg (do 07.12.2018r.), a
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50.
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terminem wykonania cato$ci zamoéwienia (do 07.03.2019r.) w czasie, gdy po-
mieszczenia pracowni angiograficznej beda przygotowywane do instalacji syste-
mu.

Zwracamy sie z pro$bag o podanie informacji, jaka jest wysoko$¢ kondygnacji, na
ktérej bedzie zainstalowany angiograf?

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przeprowadzania
prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na instalacje
aparatu? Jesli tak to prosimy o szczeg6towg specyfikacje,

Prosimy o informacje czy Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy sporzgdzenia
dokumentacji projektowej dla planowanych prac remontowo-budowlanych? Jesli
tak to prosimy o szczegétows specyfikacje,

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy (w przypadku wymogu dostosowania
pomieszczen przez Wykonawce) wymaga¢ bedzie od Wykonawcy wykonania ro-
bot adaptacyjnych, instalacyjnych zwigzanych z dostosowaniem obiektu do ob-
wigzujacych przepiséw i wymagan ochrony przeciwpozarowej a wykraczajacych
swym zakresem poza pomieszczenia pracowni angio?

Prosimy o informacje jakie pomieszczenia znajduja sie nad planowang pracow-
nia,

Prosimy o informacje jakiego typu jest strop pod i nad pracownia oraz jego do-
puszczalne obcigzenie,

Prosimy o udostepniane na stronie www Zamawiajgcego archiwalnego projektu
konstrukcji stropéw w pracowni,

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje dostawy mebli do pracowni? Je-
$li tak to prosimy o szczegbtows specyfikacje.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje dostawy wyposazenia (np. do-
zowniki, wieszaki, rolety, krzesta obrotowe itp.)? Jesli tak prosimy o szczegétowa
specyfikacje.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje wykonania oston statych oraz
stolarki RTG? Jesli tak to prosimy o szczegétowa specyfikacje (wymiary okna
RTG, ilos¢ drzwi, itp),

W przypadku wymogu dostawy drzwi przez Wykonawce prosimy o informacje
czy drzwi majg by¢ wyposazone w funkcje automatycznego otwierania,

Prosimy o informacjg czy Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji gazéw med.
Jesli tak to prosimy o podanie odlegto$ci pracowni od sieci gazéw medycznych do
ktorych bedzie mozliwe podpiecie nowej instalacji.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje wymiany opraw o$wietlenio-
wych w pomieszczeniach pracowni?

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje wymiany instalacji elektrycz-
nych i osprzetu w pomieszczeniach pracowni?

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje montazu kontroli dostepu dla
pracowni?

Prosimy o informacje w jakiej odlegtosci od pracowni znajduje sie rozdzielnia
elektryczna, z ktérej moze by¢ zasilony nowy aparat oraz urzadzenia z nim zwia-
zane?

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje zapasem mocy 150 kW dla za-
silenia angiografu oraz urzgdzen technologicznych?

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji kompute-
rowej?

Prosimy o informacje w jakiej odlegto$ci od pracowni znajduje sie lokalny punkt
dystrybucyjny do ktérego bedzie mozliwo$é ewentualnego wpiecia nowej insta-
lacji komputerowej?



56. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednig ilo$cig miejsca
(portow w istn. urzgdzeniach aktywnych) w istniejacym punkcie dystrybucyjnym
dla wpiecia projektowanej instalacji komputerowej oraz czy wymaga instalacji
nowych urzadzen aktywnych?

57.Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia nowych urzadzen aktywnych sieci kom-
puterowej?

58.Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji czujek
p.poz.?

59.W przypadku konieczno$ci montazu czujek czy Zmawiajgcy moze potwierdzié
mozliwos¢ wpiecia nowych czujek do istniejgcej centrali p.poz.?

60. Prosimy o informacje w jakiej odlegto$ci od pracowni znajduje sie centrala p.poz.,

61. Prosimy o podanie modelu posiadanej centrali p.poz.

62.Prosimy o udostepnienie na stronie www Zamawiajgcego Instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego dla budynku,

63. Prosimy o informacje czy Zamawiajagcy wymaga wykonania nowej instalacji wen-
tylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng dla pom. pracowni? Jesli tak to pro-
simy o wskazanie pomieszczen objetych opracowaniem,

64.]esli tak, to prosimy o wskazanie miejsca, w ktérym moze zosta¢ zainstalowana
nowo projektowana centrala wentylacyjna,

65.Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe centrali went. (w przypadku konieczno$ci
wykonania) z nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg glikolow3?

66.Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe centrali went. (w przypadku koniecznosci
wykonania) z chtodnica freonowg?

67.Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga dostawe i montaz klimatyzacji do
pom. pracowni? Je$li tak to prosimy o wskazanie pomieszczen ktére majg by¢
klimatyzowane.

68. Prosimy o informacje czy mozliwy jest montaz jednostek zewnetrznych klimaty-
zatorow na $cianie zewnetrznej budynku? Jes$li nie prosimy o wskazanie miejsca
montazu,

69. Czy projektowane urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne majg by¢ wpiete do
systemu sterownia np. BMS,

70. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga wymiany grzejnikow na higie-
niczne?

71. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga wymiany instalacji wod-kan oraz
c.0.?

72.Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga wymiany armatury sanitarne;j?
Jesli tak to prosimy o szczeg6towy specyfikacje

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 31.10.2018 r.;

W nawiazaniu do Paristwa pisma z dnia 24.10.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajagc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénien na zada-
ne pytania:

1. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku wy-
stepuje, co najmniej dwéch Wykonawcow oferujgcych urzadzenie o takim parametrze.

2. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku wy-
stgpuje, co najmniej dwoch Wykonawcéw oferujacych urzgdzenie o takim parametrze.

3. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku wy-
stgpuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parametrze.

4. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajacego na rynku wy-
stepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parametrze.

5. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



6. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Silnikowy obroét jest konieczny.

7. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku wy-
stepuje, co najmniej dwdéch Wykonawcéw oferujacych urzadzenie o takim parametrze.

8. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajacego na rynku wy-
stepuje, co najmniej dwdch Wykonawcéw oferujacych urzadzenie o takim parametrze.
10. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwoch Wykonawcoéw oferujgcych urzadzenie o takim parame-
trze.

14. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwoch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parame-
trze.

16. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujacych urzgdzenie o takim parame-
trze.

18. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedlug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujacych urzadzenie o takim parame-
trze.

19. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parame-
trze.

20. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedlug wiedzy Zamawiajgcego na rynku
wystepuje, co najmniej dwoch Wykonawcéw oferujacych urzgdzenie o takim parame-
trze.

22. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedlug wiedzy Zamawiajacego na rynku
wystepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parame-
trze.

24. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wedtug wiedzy Zamawiajacego na rynku
wystepuje, co najmniej dwéch Wykonawcéw oferujgcych urzadzenie o takim parame-
trze.

25. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Obraz w trybie awaryjnym moze by¢ nizszej
jako$ci.

26. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

27. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

28. Zamawiajacy potwierdza.

29. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

30. Adaptacja pomieszczen angiografu dwuptaszczyznowego oraz przystosowanie i uru-
chomienie infrastruktury technicznej lezy po stronie Zamawiajacego.

31. Zamawiajacy na instalacje angiografu planuje przeznaczy¢ pomieszczenia nr 031,
032, 033, 034. Wymiary pomieszczeni na rzucie piwnic architektura czes$é¢ ,B”. W zala-
czaniu skan rzutu pomieszczen (skan architektury).

32. Zamawiajacy potwierdza.

33. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



34. Zamawiajacy informuje, Ze szkolenia odbedg sie w terminach uzgodnionych przez
strony w ilo$ci godzin zgodnej z treScig SIWZ.

35. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia sprzetu przez Wykonawce i na jego koszt po
uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym terminu dostawy, nie p6Zniej niZ w terminie do
dnia 07.12.2018 .

36. Zamawiajacy potwierdza.

37.Zmierzona Srednia wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,98 m.

38. Zamawiajacy nie wymaga.

39. Zamawiajacy nie wymaga.

40. Zamawiajacy nie wymaga.

41. Nad planowang pracownig znajdujg sie pomieszczenia Neurochirurgii (sale t6zkowe
z weztami sanitarnymi, sala nadzoru pooperacyjnego).

42. Pod pracownig posadzka na gruncie, nad pracownia strop z ptyt zeranskich wielo-
otworowych SPiRO. Dopuszczalne obcigzenie ok. 400 kg.

43. W zalgczeniu udostepniamy konstrukcje stropu nad piwnicami planowanej pracow-
ni (skan konstrukcja).

44. Zamawiajacy nie wymaga.

45. Zamawiajacy nie wymaga.

46. Zamawiajacy nie wymaga.

47. Zamawiajacy nie wymaga dostawy drzwi.

48. Zamawiajacy nie wymaga.

49. Zamawiajgcy nie wymaga.

50. Zamawiajacy nie wymaga.

51. Zamawiajacy nie wymaga.

52. Rozdzielnia znajduje sie ok. 360 m od pracowni. Zasilanie ze stacji transformatorowo
- rozdzielczej Szpitala ST2.

53. Zamawiajacy w razie potrzeby moze zwiekszy¢ moc zaméwiong o 150 kW dla zasi-
lenia nowego angiografu i urzadzen technologicznych.

54. Zamawiajacy nie wymaga.

55. W odlegtosci ok. 25m.

56. Zamawiajacy dysponuje odpowiednig ilo$cig miejsca.

57. Zamawiajacy nie wymaga.

58. Zamawiajgcy nie wymaga. Pomieszczenia posiadajg zainstalowang instalacje sygna-
lizacji pozaru.

59. W zwigzku z odpowiedzia udzielong na pytanie 58, nie dotyczy.

60. Pytanie bezprzedmiotowe, poniewaz Zamawiajgcy nie wymaga wykonania instalacji
czujek p.poz.

61. Pytanie bezprzedmiotowe, poniewaz Zamawiajacy nie wymaga wykonania instalacji
czujek p.poz.

62. Zamawiajacy udostepni instrukcje Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana umo-
wa.

63. Zamawiajacy nie wymaga.

64. W zwigzku z odpowiedzia udzielong na pytanie 63, nie dotyczy.
65. W zwigzku z odpowiedzig udzielong na pytanie 63, nie dotyczy.
66. W zwigzku z odpowiedzig udzielong na pytanie 63, nie dotyczy.
67. Zamawiajacy nie wymaga.

68. W zwigzku z odpowiedzig udzielong na pytanie 67, nie dotyczy.
69. W zwiazku z odpowiedzig udzielong na pytanie 67, nie dotyczy.
70. Zamawiajacy nie wymaga.

71. Zamawiajacy nie wymaga.

72. Zamawiajacy nie wymaga.




