
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tabela cenowa nie zawierała danych dot. 
nr seryjnego oferowanego urządzenia? 

2. Dotyczy § 3 ust. 7 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu o sło-
wa „Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.  

3. Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 
zapisu: „Wykonawca zapewni czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych 
od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesył-
ką kurierską na koszt Wykonawcy)”? 

4. Dotyczy § 4 ust. 7 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 
istniejącego zapisu: „W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wyko-
nawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych”? 

5. Dotyczy § 4 ust. 9 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do-
stępu do części zamiennych i zużywalnych przez okres 8 lat? 

6. Dotyczy § 6 ust.1 lit. b) i c) projektu umowy: Prosimy o zmniejszenie wysokości kar 
umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 1% na 0,1%. Jednocześnie prosimy o rezygna-
cję z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas 
przedłużającej się naprawy. 

7. Dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Zamawiający mo-
że odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z 
ofertą, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmio-
tu umowy”. 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie zo-
stała wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego 
bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. 



                                                                                                                                                     

 

9. Dotyczy Pakietu III poz. 10: Prosimy o wykreślenie zapisu: „Złącze konektora kanału Wa-
ter Jet typu Luer”. W aparatach duodenoskopowych nie stosuje się osobnych kanałów Water 
Jet ze względu na boczną optykę układu obserwacji oraz wyjścia kanałów. Podawanie wody 
podczas zabiegu odbywa się za pomocą kanału roboczego lub kanału Wodnego do spłuki-
wania optyki. 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający dopuszcza. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody. 

5) Zamawiający nie wyraża zgody. 

6) Zamawiający nie wyraża zgody. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody. 

8) Zamawiający informuje, że nie znajduje się w żadnej z tych sytuacji. 

9) Zamawiający wykreśla zapis zawarty w Pakiecie III w poz. 10. 

 


