
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła posia-
da 3 panele diodowe, w każdym panelu po 18 diod LED? 

2. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natę-
żeniu oświetlenia 160 000 lux z regulacją natężenia 25-100%? 

3. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze 
zmienną w sposób płynny plamą świetlną w zakresie 210-110mm? 

4. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której 
osłona kopuły i tzw. uchwyty brudne wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej od-
porności na środki dezynfekcyjne, gładkiego i bardzo łatwego w utrzymaniu czystości? Czy 
Zamawiający dopuści to rozwiązanie jako równoważne i oceni je na poziomie 10 punktów? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający dopuszcza. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

4) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w Pakiecie VI w poz. 8 wymaga osłony kopuły 
wykonanej z tworzywa, natomiast w poz. 19 wskazany został parametr podlegający ocenie, nie ma-
jący wpływu na możliwość bądź brak możliwości złożenia oferty. 

 


