
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu XIX poz. 6: Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą, o 
pojemności wystarczającej do przechowania akcesoriów używanych z aparatem?  

2. Dotyczy Pakietu XIX poz. 18: Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności systemu od-
dechowego 4,0 L (bez rur oddechowych, łącznie z pochłaniaczem i pojemnością tłoka)? 

3. Dotyczy Pakietu XIX poz. 21: Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym jest możliwość 
stosowania zbiornika wielorazowego oraz zbiorników wielorazowych, które mogą być wy-
mieniane w czasie pracy bez rozszczelniania układu i użycia narzędzi? 

4. Dotyczy Pakietu XIX poz. 25: Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania rozwiązania, 
które ze względu na możliwość ustawienia dźwigni w innym niż skrajne położenia może 
powodować nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu? 

5. Dotyczy Pakietu XIX poz. 29: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości od 0,3 
L/min? 

6. Dotyczy Pakietu XIX poz. 31: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP do 20 
cmH2O? 

7. Dotyczy Pakietu XIX poz. 35: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości odde-
chowej do 1400 ml? 

8. Dotyczy Pakietu XIX poz. 36: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości odde-
chowej od 5 ml do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej? Prosimy o pełne wyjaśnienie, 
co to znaczy: zakres objętości.. – wentylacja ciśnieniowa?  

9. Dotyczy Pakietu XIX poz. 40: Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości TV a 
tym samym bez możliwości jego tymczasowego zawieszenia? 



                                                                                                                                                     

 

10. Dotyczy Pakietu XIX poz. 58: Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem nie dotykowym o 
przekątnej  12.1” i rozdzielczości 800x600? 

11. Dotyczy Pakietu XIX po.67: Czy Zamawiający dopuści aparat i ssak z pojemnikami 2 x 0.7 
L, z możliwością stosowania wkładów wymiennych jednorazowych, czy też koniecznie musi 
to być 1.0L? 

12. Dotyczy Pakietu XIX poz. 76: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z 4 różnymi kon-
figuracjami przygotowanymi przez producenta i z możliwością zaprogramowania przez per-
sonel 3 własnych konfiguracji? 

13. Dotyczy Pakietu XIX poz. 77: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta sterowany po-
przez pokrętło, przyciski oraz ekran dotykowy? 

14. Dotyczy Pakietu XIX poz. 98: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy -50 do 300 
mmHg? 

15. Dotyczy Pakietu XIX poz. 100: Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia za pomocą 
monitora innego producenta, produkowanego specjalnie dla producenta oferowanego moni-
tora funkcji życiowych  i aparatu do znieczulania, z pełną obsługą serwisową producenta i 
dostawcy tych urządzeń? 

16. Dotyczy Pakietu XIX poz. 101: Czy Zamawiający dopuści monitory pacjenta, które nie są 
kompatybilne z systemem S/5? 

17. Dotyczy Pakietu XX poz. 6: Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą, o 
pojemności wystarczającej do przechowania akcesoriów używanych z aparatem?  

18. Dotyczy Pakietu XX poz. 18: Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności systemu odde-
chowego 4,0 L (bez rur oddechowych, łącznie z pochłaniaczem i pojemnością tłoka)? Czy 
Zamawiający wymaga podgrzewania systemu oddechowego? 

19. Dotyczy Pakietu XX poz. 21: Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym jest możliwość 
stosowania zbiornika wielorazowego oraz zbiorników wielorazowych, które mogą być wy-
mieniane w czasie pracy bez rozszczelniania układu i użycia narzędzi? 

20. Dotyczy Pakietu XX poz. 25: Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania rozwiązania, któ-
re ze względu na możliwość ustawienia dźwigni w innym niż skrajne położenia może powo-
dować nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu? 

21. Dotyczy Pakietu XX poz. 29: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości od 0,3 
L/min? 

22. Dotyczy Pakietu XX poz. 32: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP do 20 
cmH2O? 

23. Dotyczy Pakietu XX poz. 34: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją I:E 5:1 do 1:4? 

24. Dotyczy Pakietu XX poz. 36: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości odde-
chowej do 1400 ml? 



                                                                                                                                                     

 

25. Dotyczy Pakietu XX poz. 37: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości odde-
chowej od 5 ml do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej? Prosimy o pełne wyjaśnienie, 
co to znaczy: zakres objętości… – wentylacja ciśnieniowa? 

26. Dotyczy Pakietu XX poz. 41: Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości TV a 
tym samym bez możliwości jego tymczasowego zawieszenia? 

27. Dotyczy Pakietu XX poz. 58: Czy Zamawiający dopuści aparat jedynie bez prezentacji pętli 
przepływ-objętość, z prezentacją pętli ciśnienie-objętość i objętość-przepływ i zapamięta-
niem pętli referencyjnej z prezentacją VT Peak Cpat czas na obu pętlach?  

28. Dotyczy Pakietu XX poz. 59: Czy Zamawiający przyzna 2,5 pkt za prezentację jednego z pa-
rametrów? Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o pomiar (kalkulację) i prezentowanie w cza-
sie rzeczywistym parametrów podatności i oporów w drogach oddechowych pacjenta od-
zwierciadlających zmiany w układzie oddechowym pacjenta? 

29. Dotyczy Pakietu XX poz. 61: Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem nie dotykowym o 
przekątnej  12.1” i rozdzielczości 800x600?  

30. Dotyczy Pakietu XX poz. 68: Czy Zamawiający dopuści mocowanie parowników typu Dr-
äger, czy też macie Państwo parowniki Selectatec nieużywane z innymi aparatami i stąd po-
stawione wymaganie? 

31. Dotyczy Pakietu XX poz. 70: Czy Zamawiający dopuści aparat i ssak z pojemnikami 2 x 0.7 
L z możliwością stosowania wkładów wymiennych jednorazowych, czy też koniecznie musi 
być 1.0L? 

32. Dotyczy Pakietu XX poz. 79: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z 4 różnymi konfi-
guracjami przygotowanymi przez producenta i z możliwością zaprogramowania przez per-
sonel 3 własnych, różnych konfiguracji?  

33. Dotyczy Pakietu XX poz. 80: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez możliwości 
podłączenia klawiatury, myszy i skanera przez gniazdo USB? 

34. Dotyczy Pakietu XX poz. 102: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy -50 do 300 
mmHg? 

35. Dotyczy Pakietu XX poz. 103: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta beż możliwości 
rozbudowy o moduł BiS lub entropii sterowany z monitora funkcji życiowych? 

36. Dotyczy Pakietu XX poz. 104: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez pomiaru 
bodźców nocyceptywnych? 

37. Dotyczy Pakietu XX poz. 107: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez modułu po-
miaru zwiotczenia mięśniowego sterowanego z monitora funkcji życiowych?  

38. Dotyczy Pakietu XX poz. 110: Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia za pomocą 
monitora innego producenta, produkowanego specjalnie dla producenta oferowanego moni-
tora funkcji życiowych  i aparatu do znieczulania, z pełną obsługą serwisową producenta i 
dostawcy tych urządzeń? 



                                                                                                                                                     

 

39. Dotyczy Pakietu XX poz. 112: Czy Zamawiający dopuści monitory pacjenta, które nie są 
kompatybilne z systemem S/5? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający nie dopuszcza. 

2) Zamawiający nie dopuszcza. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody. 

5) Zamawiający dopuszcza. 

6) Zamawiający dopuszcza. 

7) Zamawiający dopuszcza. 

8) Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto wyjaśnia iż zakres objętości – wentylacja ciśnieniowa ozna-
cza zakres objętości pojedynczego oddechu przy wentylacji ciśnieniowej. 

9) Zamawiający nie dopuszcza. 

10) Zamawiający nie dopuszcza. 

11) Zamawiający dopuszcza. 

12) Zamawiający nie dopuszcza. 

13) Zamawiający dopuszcza. 

14) Zamawiający dopuszcza. 

15) Zamawiający nie dopuszcza. 

16) Zamawiający nie dopuszcza. 

17) Zamawiający nie dopuszcza. 

18) Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto informuje, że nie wymaga podgrzewania systemu odde-
chowego. 

19) Zamawiający nie dopuszcza. 

20) Zamawiający nie dopuszcza. 

21) Zamawiający dopuszcza. 

22) Zamawiający dopuszcza. 



                                                                                                                                                     

 

23) Zamawiający dopuszcza. 

24) Zamawiający dopuszcza. 

25) Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto wyjaśnia iż zakres objętości – wentylacja ciśnieniowa 
oznacza zakres objętości pojedynczego oddechu przy wentylacji ciśnieniowej. 

26) Zamawiający nie dopuszcza. 

27) Zamawiający dopuszcza. 

28) Zamawiający przyzna 2,5 pkt. za prezentację jednego z parametrów, natomiast w przypadku 
prezentacji dwóch parametrów Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ otrzyma 5 pkt. 

29) Zamawiający nie dopuszcza. 

30) Zamawiający nie dopuszcza. 

31) Zamawiający dopuszcza. 

32) Zamawiający nie dopuszcza. 

33) Zamawiający dopuszcza. 

34) Zamawiający dopuszcza. 

35) Zamawiający nie dopuszcza. 

36) Zamawiający nie dopuszcza. 

37) Zamawiający nie dopuszcza. 

38) Zamawiający nie dopuszcza. 

39) Zamawiający nie dopuszcza. 

 


