
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 06.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu XXVI: Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, czy wymaga aby defibryla-
tor był wyposażony w moduły pomiaru NIBP, EtCO2 i temperatury? 

2. Dotyczy Pakietu XXVI: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby defibrylator miał możliwość 
teletransmisji do istniejącej stacji odbiorczej znajdującej się na Oddziale Kardiologii w Szpi-
talu Zamawiającego? 

3. Dotyczy Pakietu XXVI: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator 
LIFEPAK15 renomowanego producenta o następujących parametrach: 

- aparat przenośny, 

- zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci, 

- zasilanie sieciowe AC 230V, 

- czas pracy urządzenia na akumulatorach – 360 minut monitorowania lub 420 defibrylacji z mak-
symalną energią, 

- ciężar defibrylatora 8,4kg, 

- codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia, 

- Norma IP 44, 

- defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna, 

- defibrylacja w trybie ręcznym i AED, 



                                                                                                                                                     

 

- metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintu-
bowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych (30:2) i dzieci (15:2), bez informacji zwrotnej o 
jakości uciśnięć klatki piersiowej, 

- dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360J, 

- dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25, 

- automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta, 

- defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce, 

- łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie, 
mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia, 

- stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie, 

- częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę, 

- regulacja prądu stymulacji 0-200mA, 

- odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG, 

- automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek 
i płeć pacjenta, 

- alarmy częstości akcji serca, 

- zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min, 

- zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia, 

- prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie, 

- ekran kolorowy o przekątnej 8,4”, 

- wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm, 

- pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych, 

- transmisja danych przez modem 3G do istniejącej stacji odbiorczej w Sandomierzu, 

- moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci, 

- moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP, 

- mankiety NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji, w rozmiarach (cm): 8-14; 13-20; 
26-35; 32-42; 45-54, 

- moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału 
użytkownika, 



                                                                                                                                                     

 

- moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą 
czujnika typu klips, 

- moduł pomiaru temperatury? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający wykreśla poz. 42, 43 i 44 z Pakietu XXVI. 

2) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

3) Zamawiający dopuszcza defibrylator o w/w parametrach oraz informuje, że w zakresie parame-
trów podlegających ocenie obowiązują zapisy SIWZ.   

 

 

 


