Sandomierz 23.01.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak PN/1/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego na _dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak
PN/1/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 15.01.2019 r. wptynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytania

1. Dot. Pakietu I: Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie rekawicy chirurgicznej latek-
sowej bezpudrowej o nieznacznie rézniacej sie grubosci konwencjonalnej wynoszgcej na
palcu 0,21 + 0,01 mm, na dtoni min. 0,19 + 0,01 mm i na mankiecie min 0,16 + 0,01 mm
0 obnizonym poziomie AQL 0,65.

2. Dot. Pakietu I: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic
chirurgicznych lateksowych bezpudrowych. Grubo$¢ na palcu min. 0,21 mm, na dtoni
min. 0,185+0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm, dtugo$¢ 260-280 mm, w zaleznosci
od rozmiaru. Wytrzymato$¢ na rozerwanie przed/ po starzeniu min. 14 N/ 12N, rozcig-
gliwos¢ przed starzeniem min. 816%. Powierzchnia mikroteksturowana na catej po-
wierzchni, zapewniajgca dobrg chwytno$¢. Wewnetrzna warstwa polimerowa o struktu-
rze sieci, utatwiajgca naktadanie na suche i wilgotne dtonie. AQL < 1,0. Opakowanie ze-
wnetrzne hermetyczne, foliowane.

3. Dot. Pakietu II poz. 1: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy re-
kawicy lateksowej bezpudrowej do zabiegéw ortopedycznych antyposlizgowych o we-
wnetrznej warstwie CPC - o dziataniu bakteriob6jczym i przeciwgrzybicznym, silikono-
wane. O grubosci na palcu 0,32mm, na dtoni min. 0,21 mm, na mankiecie min. 0,21 mm.
Mankiet rolowany z widocznymi podtuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Obnizony
poziom AQL wynoszacym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie podwojne, zewnetrzne
hermetyczne sktadane foliowe podci$nieniowe z dodatkowymi ttoczeniami w listkach
utatwiajgcymi otwieranie. Zgodnej z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wyl. pkt
5.3.2),2,3, EN 388, EN 420.

4. Dot. Pakietu 1l poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy wy-
sokiej klasy rekawicy pétsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej, catkowicie syntetycznej na
styku z dtonig uzytkownika, dodatkowo pokrytej warstwg silikonu, oraz CPC, z zewnatrz
antyposlizgowe, mikroteksturowane, z dodatkowa powtokg zmiekczajgcg Neu -Thera
(zawiera gliceryne prowitamine B5 i glukonolakton). Poziom biatek<50 ug/mg. Posia-
dajaca obnizony poziom AQL 0,65, o grubosci na palcu 0,25 mm, na dtoni min. 0,20 mm,
na mankiecie min. 0,19 mm, dtugo$¢ 300 mm. Mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w
postaci rolowania oraz widocznym systemem podiuznych i poprzecznych wzmocnien,
zapobiegajacych zsuwaniu mankietu nawet podczas dtugich procedur. Zgodne z nor-
mami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wyt. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, Badania na prze-
nikalnos$¢ patogenéw zgodnie z ASTM F1671.



5. Dot. Pakietu II poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawicy mikrochi-
rurgicznej bezpudrowej, pétsyntetycznej: lateksowo-nitrylowej, tréjwarstwowej, o we-
wnetrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwg silikonu i przeciwbakte-
ryjnego CPC, co uniemozliwia kontakt dioni z proteinami lateksu. Catkowity, poziom
biatek<50 ug/mg. Powierzchnia zewnetrzna delikatnie teksturowana wykonana w tech-
nologii SMT. Obnizony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, ste-
rylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podtuznymi i po-
przecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podciénie-
niowe. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wyt. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN
388, Badania na przenikalno$¢ patogenéw zgodnie z ASTM F1671.

6. Dot. Pakietu II poz. 3: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic przeznaczo-
nych do mikrochirurgii z wewnetrzng powtokg polimerows o strukturze sieci, o dtugosci
min. 280 mm.

7. Dot. Pakietu III: Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rekawic chirurgicznych,
poliizoprenowych bezpudrowych z wewnetrzng warstwga polimerows o strukturze sieci,
powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana (antyposlizgowa). Produkowane bez uzy-
cia akceleratoréw. Ksztatt w petni anatomiczny z poszerzona czeécig grzbietowa dtoni.
AQL 0,65. dtugo$¢ min. 270 - 285 mm dopasowana do rozmiaru, grubo$¢ na palcu - 0,27
mm, na dtoni - min. 0,19 mm, na mankiecie - min. 0,17 mm (parametry potwierdzone
kartg techniczna/dokumentem producenta). Zgodne z norma EN 455-1,2,3,4, badania na
przenikalno$¢ dla wiruséw zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalno$¢ substancji
chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalno$¢ cytostatykéw zgodnie z
ASTM D6978 lub réwnowazne (raport z wynikami badan). Certyfikat CE jednostki noty-
fikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii 1ll. Opakowanie zewnetrzne herme-
tyczne foliowe z wycieciem w listku utatwiajgcym otwieranie.

8. Dot. Pakietu IV: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy jednora-
zowych rekawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych biatych, o przedtuzonym
mankiecie, o $redniej gruboéci na palcu min. 0,1+ 0,02mm, na dioni 0,07+0,01mm, na
mankiecie min. 0,06 + 0,01mm, diugo$¢ min. 260 mm. Ksztalt uniwersalny pasujgcy na
lewq i prawg dton. Mankiet rownomiernie rolowany. Mikroteksturowane z dodatkowga
widoczna teksturg na koncach palcéw, wewnatrz chlorowane i polimeryzowane. Dobrze
przylegajace do skéry uzytkownika, dajgce sie tatwo i pojedynczo wycigga¢ z opakowa-
nia. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z norma EN 374-3 - 3:
min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w
tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barie-
rowosci dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opa-
kowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na dziatanie min. 12
cytostatykéw, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Rozmiary
XS-XL, opakowanie z otworem dozujgcym ograniczonym folig ograniczajgca otwér dozu-
jacy, pakowane po max 150 sztuk.

9. Dot. Pakietu VI: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawicy diagnostycznej
nitrylowej mikroteksturowanej z dodatkowg teksturg na palcach o grubosci na palcu
min. 0,1 £ 0,02 mm, na dtoni min. 0,07+0,01 mm i na mankiecie min. 0,06+0,01 mm.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqgcego w dniu 23.01.2019 r.:
W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 15.01.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénien na zada-
ne pytania:



1) Zamawiajacy dopuszcza.
2) Zamawiajacy dopuszcza.
3) Zamawiajacy nie dopuszcza.
4) Zamawiajacy dopuszcza.
5) Zamawiajacy dopuszcza.
6) Zamawiajacy dopuszcza.
7) Zamawiajgcy dopuszcza.
8) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
9) Zamawiajacy nie dopuszcza.




