Sandomierz 07.02.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe opatrunkéw i materiatéw na Blok Operacyjny, znak
PN/5/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego na dostawe opatrunkéw i materiatéw na Blok Ope-
racyjny, znak PN/5/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 05.02.2019 r. wptynety pytania dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujgce;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu XII poz. 1: Czy w zwigzKku z niedostepnoscia przegubowych staplerow
liniowych 55mm typu AX55 Zamawiajacy w PAKIET XII w pozycji 1 dopuséci réwniez
zaoferowanie oprécz asortymentu pierwotnie okres$lonego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia, asortyment o parametrach jednorazowy stapler zamykajgco
tnagcy z zakrzywiong gtéwka, dtugos¢ linii ciecia 40mm w 30mm przestrzeni, szew w
postaci podwojnej linii zszywek utozonych naprzemiennie; do tkanki grubej (wysoko$é
zszywki 4,7mm, po zamknieciu 2,0mm), stapler posiada dwie szare dzwignie -
zamykajaca i spustowa?

2. Dot. Pakietu XII poz. 2: Czy w zwigzku z niedostepnos$cig przegubowych stapleréw
liniowych 55mm typu AX55 Zamawiajgcy w PAKIET XII w pozycji 2 dopusci rowniez
zaoferowanie opro6cz asortymentu pierwotnie okreslonego w specyfikacji istotnych wa-
runkéw zamoéwienia, asortyment o parametrach jednorazowy stapler zamykajgco tngcy
z zakrzywiong gtéwka, diugos$¢ linii ciecia 40mm w 30mm przestrzeni, szew w postaci
podwojnej linii zszywek utozonych naprzemiennie; do tkanki grubej (wysoko$¢ zszywki
3,5mm, po zamknigciu 1,5mm), stapler posiada dwie szare dZwignie - zamykajgca i spu-
stowg?

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 07.02.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 05.02.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy dopuszcza.
2) Zamawiajacy dopuszcza.




