
                                                                                                                                                     

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 06.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu XIII: Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania 
pacjenta z możliwością monitorowania ewentualnego przekroczenia maksymalnej tempera-
tury, bez możliwości raportowania czasu pracy i siły podawania powietrza? W proponowa-
nym rozwiązaniu występuje jedna prędkość przepływu powietrza. 

2. Dotyczy Pakietu XIII: Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania 
pacjenta o średnim poziomie hałasu 44,1dBa? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający nie dopuszcza. 

2) Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 


