
                                                                                                                                  

 

Sandomierz 27.03.2017 r. 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

ul. Schinzla 13 

27-600 Sandomierz 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar-

gu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017 

Do Zamawiającego w dniu 07.03.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następu-
jącej: 

Pytania 

1. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której 
kopuła wyposażona jest w 3 identyczne panele diodowe LED, oddzielone od siebie, składają-
ce się z po 13 diod LED (łączną ilość diod wynosi 39szt.), co umożliwia uzyskanie wysokiego 
natężenia oświetlenia na poziomie 150 000lx? 

2. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której 
kopuła wyposażona jest w jeden „brudny” uchwyt umożliwiający zmianę jej położenia? 

3. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możli-
wością regulacji natężenia oświetlenia w sposób elektroniczny w 6 krokach w wymaganym 
zakresie 5-100%? 

4. Dotyczy Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możli-
wością płynnej regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 14 do 31cm? 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

1) Zamawiający nie dopuszcza. 

2) Zamawiający nie dopuszcza. 

3) Zamawiający dopuszcza. 

4) Zamawiający dopuszcza. 

 


