Sandomierz 23.01.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak PN/1/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe rekawic i wyrobéw medycznych, znak
PN/1/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 16.01.2019 r. wptyneto pytanie dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:

Pytanie
Dot. Pakietu I poz. 1: Czy Zamawiajgcy dopu$ci REKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSO-
WE, BEZPUDROWE, STERYLNE:

* wyrob medyczny i srodek ochrony indywidualnej kat. 111

e poziom AQL 1,5

* odporno$¢ na rozerwanie: przed starzeniem 16N, po starzeniu 13N

* poziom protein lateksowych < 50 ug/g (potwierdzone kartg danych technicznych)

* wyrob jest zgodny z wymaganiami normy EN 455-1,2,3 - potwierdzone kartg danych
technicznych

* odpornos¢ na przenikanie wiruséw dla potwierdzenia barierowo$ci (potwierdzone
kartg danych technicznych), zgodnie z normg ASTMF 1671

e odporne na rozerwanie

« tatwe w naktadaniu, dobre dopasowanie
* powierzchnia mikroporowata (nie $liskie)
e ksztatt w petni anatomiczny

» sterylizowane tlenkiem etylenu

e dtugos$¢ rekawicy min. 26,0 cm

* grubosci min.: mankietu: 0,14 mm, dtoni: 0,19 mm, palcéw: 0,20mm - potwierdzone
karta danych technicznych

e rolowany brzeg mankietu
e obustronnie pokryte polimerem

e rozmiary od 6,0 do 8,5?



Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 23.01.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 16.01.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnieri na zada-
ne pytanie:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.




