Sandomierz 14.11.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego

ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe jednorazowych wyrobéw medycznych, znak PN/34/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe jednorazowych wyrobéw medycznych,
znak PN/34/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 12.11.2019 r. wptynetly pytania dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu 14 poz. 1 i 2: Czy Zamawiajacy wymaga i dopuszcza wode sterylng w
pkt. 1 o pojemnosci 340ml wraz z adapterem do dozownika tlenu, a w pkt. 2 o pojemno-
$ci 640ml wraz z adapterem do dozownika tlenu z o§wiadczeniem producenta, potwier-
dzajagcym wykorzystanie wody dla wielu pacjentéw? Produkt réwnowazny zgodnie z art.
30 ust. 4 PZP. Brak dopuszczenia przez zamawiajgcego spowoduje ztozenia konkuren-
cyjnej oferty.

2. Dot. Pakietu 36: Czy Zamawiajacy wymaga i dopuszcza maska tlenowa z nebulizato-
rem i drenem produkt sterylny w dwdéch rozmiarach: dla dorostych i pediatryczny? Pro-
dukt réwnowazny zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP. Brak dopuszczenia przez zamawiajgcego
spowoduje ztozenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 14.11.2019 r.:

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dn. 12.11.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swigtego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy w Pakiecie 14 w poz. 1 dopuszcza wode sterylng o pojemnoéci 340ml
spetniajacg pozostate wymagania SIWZ, natomiast nie dopuszcza w Pakiecie 14 w poz. 2
wody sterylnej o pojemno$ci 640ml.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza.




