Sandomierz 13.06.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku, znak
PN/16/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku, znak PN/16/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 12.06.2019 r. wptynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujgcej:

Pytania

1. Dot. Pakietu 1: Zwracam sie z pro$ba o dopuszczenie naktadki zabezpieczajacej igte z
polietylenu. Nie ma kompletnie zadnego medycznego uzasadnienia, aby naktadka na igte
byta z polipropylenu, gdyz stuzy ona wylacznie ostonie iglty przed i po uzyciu. Nie ma
ona styczno$ci z lekiem. Kontakt z substancjg medyczng ma wytgcznie nasadka naktada-
na na koncowke strzykawki i to ona powinna by¢ wykonana z polipropylenu.

2. Dot. Pakietu 1: Zwracam sie z pro$ba o dopuszczenie igiet w poz. 1-6 dtugoScietych,
igty w poz. nr 7 krétkoScietej.

3. Dot. Pakietu 10 poz. 1-4: Prosimy Zamawiajgcego o odstepnie od wymogu kodu ko-
loréw na opakowaniu. Proponowany opis przedmiotu zaméwienia nie daje mozliwosci
ztozenia oferty innym producentom wymaganego asortymentu. Rozmiary strzykawek
sg oznaczone w sposob czytelny i wskazujg poszczegdlne pojemnosci, co daje mozliwo-
Sci fatwego rozpoznana rozmiaru strzykawki. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ. Panstwa
zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jako$ciowej i cenowej na wymagany
asortyment.

4. Dot. Pakietu 10 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z
mozliwos$cia przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

5. Dot. Pakietu 18 poz. 1 i 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kranika trojdroz-
nego z optycznym identyfikatorem potozenia pokretta co 45 stopni. Pozostate zapisy
zgodnie z SIWZ.

6. Dot. Pakietu 18 poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kranika tréjdrozne-
go 10 cm o $rednicy 3,0 mm x 4,1 mm w kolorze pokretta biatym.

7. Dot. Pakietu 24 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie strzykawki do pomp w rozmiarze
50/60 ml. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

8. Dot. Pakietu 24 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie strzykawki cewnikowej w rozmiarze
50/60 ml. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

9. Dot. Pakietu 25 poz. 2 i 3: Czy Zamawiajgcy wymaga przyrzadéw w ktérych zacisk
rolkowy jest wyposazony w uchwyt na dren oraz mozliwo$ci zabezpieczenia kolca po
zakonczonej infuzji.

10. Dot. Pakietu 25 poz. 2 i 3: Czy Zamawiajacy wymaga, aby przyrzady posiadaty logo
producenta na zaciskaczu rolkowym, w celu tatwiejszej identyfikacji?



11. Dot. Pakietu 32: Zwracam sie z prosba o dopuszczenie: Przyrzadu do przetaczania
ptynéw infuzyjnych bursztynowego, z workiem dotgczonym do przyrzadu, worek o wy-
miarach min. 210mmx300mm, komora kroplowa bez PVC o dtugo$ci min. 50mm, cato$¢
wolna od ftalanéw, nazwa producenta bezposrednio na przyrzadzie, opakowanie kolo-
rystyczne folia-papier, sterylny. Zacisk rolkowy utatwiajacy regulacje przeptywu, zacisk
rolkowy wyposazony w uchwyt na dren oraz mozliwo$é zabezpieczenia igly biorczej po
uzyciu, facze zapewniajgce bezpieczne przytaczenie z igtg/kaniula.

12. Dot. Pakietu 34 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie strzykawki do pomp w rozmiarze
50/60 ml. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

13. Dot. Pakietu 35 poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci igly do penéw w nastepujacych
rozmiarach:

31G | (0,25 mm x4 mm)
31G | (0,25 mm x 6 mm)

30G | (0,30 mm x 8 mm)
29G | (0,33 mmx 12 mm)

14. Dot. Pakietu 42: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z
2 paskami kontrastujgcymi w RTG w rozmiarach. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przeplyw
Szary 16 G 1,7 x45 200 ml/min
Zielony 18 G 1,3x45 100 ml/min
18 G 1,3X32 95 ml/min

Rézowy 20G 1,1x32 65 ml/min

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 13.06.2019 r.:

W nawigzaniu do Paristwa pisma z dn. 12.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza.

3) Zamawiajacy wyraza zgode.

4) Zamawiajgcy dopuszcza.

5) Zamawiajacy nie dopuszcza.

6) Zamawiajacy nie dopuszcza.

7) Zamawiajacy dopuszcza.

8) Zamawiajacy dopuszcza.

9) Zamawiajgcy wymaga przyrzad6éw zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.
10) Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.
11) Zamawiajacy nie dopuszcza.
12) Zamawiajacy dopuszcza.

13) Zamawiajacy dopuszcza.

14) Zamawiajacy nie dopuszcza.




