Sandomierz 14.11.2019r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe jednorazowych wyrobéw medycznych, znak PN/34/2019

Do Zamawiajacego w dniu 13.11.2019 r. wptynetly pytania dotyczace ww. sprawy o tresci nastepujace;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu 13 poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13, pozycja: 1):
pieluchomajtki dla dorostych w 100% oddychajgce na catej powierzchni wyrobu:

- 0 chtonno$ci co najmniej 1950 g wg normy ISO 11948-1 - znikoma réznica (150g) pomiedzy oczekiwang
przez zamawiajacego chionno$ciag wyrobu, a chionno$cig oferowanego produktu w zaden sposéb nie
wptywa na komfort oraz funkcjonalno$¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwieksza ilo$ci uzywanych produk-
tow;

- z jednym $ciggaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktéw, ktére wraz z elastycznymi przylep-
co-rzepami odpowiadaja funkcjom przedniego $ciagacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego uzytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu ela-
stycznego o dlugosci ok.1cm z uwagi na wyposazenie produktu w elastyczne boki, co w potaczeniu z ela-
stycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczegélnie w przedniej czesci co
przektada sie na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

- w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu;

- posiadajace system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnetrznymi skierowanymi do wewnatrz, ktére unosza sie tworzgc rynne Kierujacg mocz
do centrainej czgs$ci wktadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek
jest stosowany przez wigkszo$¢ producentéw, gdyz zapewnia lepsza ochrone przed wyciekaniem w po-
réwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz produktu);

- posiadajgce anatomiczny ksztalt oraz pojedynczy wskaznik chtonnosci (z6tty pasek zmieniajacy barwe
pod wptywem moczu), umiejscowiony na $rodku zewnetrznej czeéci wktadu chtonnego, ktéry tak samo
dobrze informuje o zapetnieniu pieluchomajtki jak podwoéjny;

- posiadajgce system szybkiego wchianiania, ktéry utrzymuje wilgo¢ z dala od skéry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 56cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co
najmniej 96cm?

Nalezy nadmienic, ze zbiér wymogéw zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wytacznie produkty
firmy TZMO - marke Seni. Takie dziatanie jest niezgodne z PZP, gdyz uniemozliwia uczciwa konkurencje. Z
Naszych doswiadczen wynika, Ze takie dziatanie, powoduje, iz finalna oferta jest wyzsza o okoto 30% od
oferty na te same produkty, niz w sytuacji, gdy sa dopuszczeni inni wykonawcy.

2. Dot. Pakietu 13 poz. 2: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13, pozycja: 2):
pieluchomajtki dla dorostych w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu:

- 0 chtonnosci co najmniej 2850 g wg normy 1SO 11948-1 - znikoma réznica (50g) pomiedzy oczekiwana
przez zamawiajacego chtonnoscia wyrobu, a chtonnoscia oferowanego produktu w zaden sposéb nie
wptywa na komfort oraz funkcjonalnos¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwieksza ilosci uzywanych produk-
tow;

- z jednym $ciggaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktéw, ktére wraz z elastycznymi przylep-
co-rzepami odpowiadaja funkcjom przedniego $ciggacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego uzytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu ela-
stycznego o diugosci ok.1cm z uwagi na wyposazenie produktu w elastyczne boki, co w potaczeniu z ela-
stycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczegélnie w przedniej czesci co
przektada sig na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

- w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu;

- posiadajace system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnetrznymi skierowanymi do wewnatrz, ktére unoszg sie tworzac rynne kierujacg mocz
do centralnej czes$ci wktadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek



jest stosowany przez wiekszo$¢ producentéw, gdyz zapewnia lepszg ochrone przed wyciekaniem w po-
réwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz produktu);

- posiadajgce anatomiczny ksztatt oraz pojedynczy wskaznik chtonno$ci (zétty pasek zmieniajgcy barwe
pod wptywem moczu), umiejscowiony na $rodku zewnetrznej cze$ci wktadu chtonnego, ktéry tak samo
dobrze informuje o zapelnieniu pieluchomajtki jak podwéjny;

- posiadajgce system szybkiego wchianiania, ktéry utrzymuje wilgo¢ z dala od skéry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co
najmniej 130cm?

Nalezy nadmieni¢, ze zbiér wymogéw zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wytacznie produkty
firmy TZMO - marke Seni. Takie dziatanie jest niezgodne z PZP, gdyZz uniemozliwia uczciwa konkurencj¢. Z
Naszych do$wiadczen wynika, ze takie dziatanie, powoduje, iz finalna oferta jest wyzsza o okoto 30% od
oferty na te same produkty, niz w sytuacji, gdy s3 dopuszczeni inni wykonawcy.

3. Dot. Pakietu 13 poz. 3: Czy Zamawiajacy dopu$ci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13, pozycja: 3):
pieluchomajtki dla dorostych w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu:

- o chionno$ci co najmniej 3070 g wg normy ISO 11948-1 - znikoma réznica (130g) pomiedzy oczekiwang
przez zamawiajacego chionnos$ciag wyrobu, a chtonno$cig oferowanego produktu w zaden spos6b nie
wplywa na komfort oraz funkcjonalnoé¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwieksza ilo$ci uzywanych produk-
toéw;

- Z jednym $ciggaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktéw, ktére wraz z elastycznymi przylep-
co-rzepami odpowiadajg funkcjom przedniego $ciggacza;

- Z czterema elastycznymi, wielokrotnego uzytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu ela-
stycznego o dtugosci ok.1cm z uwagi na wyposazenie produktu w elastyczne boki, co w potaczeniu z ela-
stycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczegélnie w przedniej czesci co
przeklada sie na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

- w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu;

- posiadajgce system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnetrznymi skierowanymi do wewnatrz, ktére unoszg sie tworzgc rynne kierujacg mocz
do centralnej cze$ci wktadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek
jest stosowany przez wigkszoé¢ producentéw, gdyz zapewnia lepszg ochrone przed wyciekaniem w po-
réwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz produktu);

- posiadajace anatomiczny ksztalt oraz pojedynczy wskaznik chtonnosci (z6tty pasek zmieniajacy barwe
pod wptywem moczu}, umiejscowiony na $rodku zewnetrznej czesci wktadu chlonnego, ktéry tak samo
dobrze informuje o zapetnieniu pieluchomajtki jak podwojny;

- posiadajgce system szybkiego wchtaniania, ktéry utrzymuje wilgo¢ z dala od skéry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co
najmniej 160cm?

Nalezy nadmieni, ze zbiér wymog6w zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wytacznie produkty
firmy TZMO - marke Seni. Takie dzialanie jest niezgodne z PZP, gdyz uniemozliwia uczciwa konkurencje. Z
Naszych doswiadczen wynika, Ze takie dziatanie, powoduje, iz finalna oferta jest wyzsza o okoto 30% od
oferty na te same produkty, niz w sytuacji, gdy sa dopuszczeni inni wykonawcy.

4. Dot. Pakietu 13 poz. 4: Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13, pozycja: 4):
pieluchomajtki dla dorostych w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu:

- 0 chonnosci co najmniej 3180g wg normy ISO 11948-1 - znikoma réznica (20g) pomiedzy oczekiwang
przez zamawiajacego chtonnosciag wyrobu, a chtonnoécia oferowanego produktu w zaden sposéb nie
wptywa na komfort oraz funkcjonalno$é uzytkowania wyrobu oraz nie zwieksza ilosci uzywanych produk-
tow;

- Z jednym $ciggaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktéw, ktére wraz z elastycznymi przylep-
co-rzepami odpowiadajq funkcjom przedniego $ciagacza;

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego uzytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu ela-
stycznego o dtugosci ok.1cm z uwagi na wyposazenie produktu w elastyczne boki, co w potaczeniu z ela-
stycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczegélnie w przedniej cze$ci co
przektada sig na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

- w 100% oddychajace na catej powierzchni wyrobu;

- posiadajace system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

- z falbankami wewnetrznymi skierowanymi do wewnatrz, ktére unosza sie tworzac rynne kierujagca mocz
do centralnej czg$ci wktadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek
jest stosowany przez wigkszo$¢ producentéw, gdyz zapewnia lepsza ochrone przed wyciekaniem w po-
réwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz produktu);



- posiadajgce anatomiczny ksztatt oraz pojedynczy wskaznik chtonnos$ci (zétty pasek zmieniajacy barwe
pod wptywem moczu), umiejscowiony na $rodku zewnetrznej cze$ci wkitadu chlonnego, ktéry tak samo
dobrze informuje o zapelnieniu pieluchomajtki jak podwéjny;

- posiadajgce system szybkiego wchianiania, ktéry utrzymuje wilgo¢ z dala od skéry pacjenta;

- o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 120cm i maksymalnym obwodzie na poziomie
co najmniej 170m?

Nalezy nadmienié, ze zbiér wymogo6w zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wytacznie produkty
firmy TZMO - marke Seni. Takie dziatanie jest niezgodne z PZP, gdyz uniemozliwia uczciwa konkurencje. Z
Naszych doswiadczen wynika, ze takie dzialanie, powoduje, iz finalna oferta jest wyzsza o okoto 30% od
oferty na te same produkty, niz w sytuacji, gdy sa dopuszczeni inni wykonawcy.

5. Dot. Pakietu 13 poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13; pozycja 5):
pianke myjaco pielegnujaca w aerozolu, ktéra posiada inne substancje niz wymienione w SIWZ, ale kt6-
rych dziatanie odpowiada: sinodor-owi, biokompleksowi Iniamnemu oraz pantenolowi, w opakowaniu
400m! z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Nalezy nadmieni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ
spelnia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentual-
nym wykonawcom.

6. Dot. Pakietu 13 poz. 6: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamoéwienia (pakiet 13; pozycja 6):
czepek do mycia wtoséw, ktéry posiada inne substancje niz wymienione w SIWZ, pelnigcy ta sama funkcje
- mycie wtoséw bez konieczno$ci uzywania wody. Nalezy nadmieni¢, ze wymagania zawarte w SIWZ spel-
nia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym
wykonawcom.

7. Dot, Pakietu 13 poz. 7: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamoéwienia (pakiet 13; pozycja 7):
krem ochronny, ktéry posiada inng substancje niz wymieniona w SIWZ, ktérej dziatanie odpowiada: argi-
ninie, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Nalezy nadmienié, Ze wymagania
zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwoé¢ ztozenia konkurencyjnej oferty
innym ewentualnym wykonawcom.

8. Dot. Pakietu 13: Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13): przedtozenie kart
produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, ktére beda jawne dla Zamawiajacego
oraz innych ewentualnych wykonawcéw i stang sie potwierdzeniem wymogéw zawartych w SIWZ? Nale-
zy nadmienic, Ze karta produktowa / techniczna stwierdza obecno$¢ wszystkich elementéw sktadowych
produktu, jak réwniez posiada zapis méwiacy o poziomie chtonnosci produktu, zbadany wedtug standar-
déw normy ISO 11948.

9. Dot. Pakietu 13 poz. 8: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13; pozycja 8):
podktady higieniczne zabezpieczajace dla 0s6b z inkontynencja w rozmiarze 60x90 cm, z pulpy celulozo-
wej, z warstwg spodnig z antyposlizgowej folii w innym kolorze niz biaty, z rozdrobniona pulpa celulozo-
wa w $rodky, a na zewnatrz wiékning, o chtonnosci wg normy ISO 11948-1 na poziomie co najmniej
2100g, ktorych retencja badana jest metoda 19-48-01, a ich wyniki sg inne niz wymagane w SIWZ? . Nale-
zy nadmieni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwos¢ zto-
zenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

10. Dot. Pakietu 13 poz. 9: Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13; pozycja 9):
anatomiczne wkiady chtonne o dtugosci co najmniej 640 mm oraz o chtonnoéci co najmniej 1600g, kté-
rych retencja badana jest metoda 19-48-01, a ich wyniki sg inne niz wymagane w SIWZ? . Nalezy nadmie-
ni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ spehnia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia kon-
kurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

11. Dot. Pakietu 13 poz. 10: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13; pozycja:
10): emulsjg nawilzajaca, do suchej, wrazliwej, narazonej na podraznienia skéry, ktory posiada inne sub-
stancje odpowiadajace dziataniu substancjom wymienionym w SIWZ, o pojemnoséci 500 ml, z odpowied-
nim przeliczeniem sztukowym? Nalezy nadmieni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ spelnia tylko jeden
producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

12. Dot. Pakietu 13 poz. 11: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 13; pozycja:
11): krem ochronny z tlenkiem cynku i innymi substancjami pomocniczymi niz zawarte w SIWZ, o pojem-
nosci 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Nalezy nadmienié, ze wymagania zawarte w
SIWZ spetnia tylko jeden producent, co ogranicza mozliwo$é ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewen-
tualnym wykonawcom.

Odpowied? udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 14.11.2019 r.:

_ W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 13.11.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego, dzia-
tajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénieri na zadane pytania:



1) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektywne, nie
wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajagcy w SIWZ opisal produkt wg wiasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta. Wykonawcy majg mozliwo$¢ dopasowania produktu do oczekiwan Zamawiajace-
go.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, Ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektywne, nie
wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisal produkt wg wtasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta. Wykonawcy majg mozliwo$¢ dopasowania produktu do oczekiwan Zamawiajace-
go.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ sg obiektywne, nie
wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisat produkt wg wiasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta. Wykonawcy majg mozliwo$¢ dopasowania produktu do oczekiwan Zamawiajace-
go.

4) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektywne, nie
wskazujgce na konkretnego Wykonawce. Zamawiajagcy w SIWZ opisat produkt wg wiasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta. Wykonawcy majg mozliwo$¢ dopasowania produktu do oczekiwan Zamawiajgce-
g0.

5) Zamawiajgcy dopuszcza.

6) Zamawiajgcy nie dopuszcza. Ponadto informuje, Ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektywne, nie
wskazujgce na konkretnego Wykonawce. Zamawiajagcy w SIWZ opisal produkt wg wilasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta.

7) Zamawiajgcy dopuszcza, pod warunkiem Ze pierwszg substancjg jest arginina.

8) Zamawiajacy informuje, ze wymaga tylko i wylgcznie dokumentéw okreslonych w SIWZ i ogloszeniu o
zamdwieniu.

9) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektywne, nie
wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajagcy w SIWZ opisat produkt wg wiasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta.

10) Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem, ze nie bedzie folii zabezpieczajgcej.

11) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ sg obiektywne, nie
wskazujgce na konkretnego Wykonawce. Zamawiajgcy w SIWZ opisal produkt wg wiasnych potrzeb,
optymalny dla pacjenta.

12) Zamawiajacy dopuszcza.
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