Sandomierz 14.11.2019 .
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe jednorazowych wyrobéw medycznych, znak PN/34/2019

Do Zamawiajacego w dniu 13.11.2019 r. wptynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci nastgpujace;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnikéw z otworami bocznymi naprzeciwle-
gltymi.

2. Dot. Pakietu 2: Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki majg posiada¢ karbowang wewnetrzng strong
lejka -koncéwki od strony prozni pasujacej do zestawodw ssacych w blokach operacyjnych, co zapewnia
szczelne polaczenie i zapobiega zsunieciu sie cewnika z tgcznika dreny ssacego i kontaminacji?

3. Dot. Pakietu 2: Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy cewniki do odsysania majg by¢ zréznicowa-
ne kolorem nasadki jak réwniez majg by¢ wyposazone w kod barwny i numeryczny umieszczony na ko-
nektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar,
numer katalogowy oraz date wazno$ci, co pozwala na tatwa i szybka identyfikacje rozmiaru cewnika?

4. Dot. Pakietu 6: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos jedno-
razowego uzytku, z miekkiego, przezroczystego PVC, cze$¢ donosowa zakrzywiona, rozpraszajaca tlen
réwnomiernie, anatomiczna koricowka do nosa z miekkiego materiatu eliminujgcego podraznienia $lu-
zOwki, odlegto$¢ miedzy koricowkami donosowymi: 8 mm dren o przekroju gwiazdkowym na catej dtugo-
Sci tacznie z cze$cig opasajaca glowe, dtugosé drenu 2.1m, tacznik uniwersalny do podtgczenia aparatury
wymagajacej tacznika standardowego lub do aparatury wymagajacej tacznika gwintowanego, , jednora-
zowego uzytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanoéw, DEHP, bisfenolu. Opakowanie
jednostkowe pojedyncze z oznaczeniem miejsca otwarcia. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika
produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data waznosci, nr serii, symbol ,jednorazowego uzytku”
(przekreslona cyfra 2), kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE.

5. Dot. Pakietu 7: Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki maja posiada¢ tlok i cylinder wykonane z
polipropylenu, co gwarantuje bezpieczng podaz lipidéw i chemioterapeutykéw?

6. Dot. Pakietu 7: Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych bedacych na wyposazeniu Zamawiajgcego, sto-
sowanych niezgodnie z zaleceniami producentéw pomp?

7. Dot. Pakietu 7: Prosimy o podanie jakie rodzaje pomp infuzyjnych jakich producentéw posiada Zama-
wiajacy w celu zachowania peinej kompatybilno$ci z oferowanymi strzykawkami.

8. Dot. Pakietu 8: Prosimy Zamawiajacego o wyja$nienie, czy Zamawiajacy wymaga ostrza w rozm. 11
dostepnego réwniez w wersji 11P, do kazdorazowego wyboru przez Zamawiajgcego?

9. Dot. Pakietu 12 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie maski tlenowej do $redniej koncentra-
cji tlenu, otwarta, krétka, anatomiczny ksztalt, wykonana z migkkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na
nos, gumka do mocowania z mozliwoscig regulacji dtugoéci, atraumatyczny mankiet, obrotowy 1acznik,
dren tlenowy dt. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, tacznik uniwersalny do podtaczenia aparatury wyma-
gajacej tacznika standardowego lub do aparatury wymagajacej tacznika gwintowanego, jednorazowego
uzytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanéw, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana poje-
dynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent,
data waznosci, nr serii, symbol ,jednorazowego uzytku” (przekreslona cyfra 2),symbol CE, kod GTIN EAN-
128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE.

10. Dot. Pakietu 12 poz. 2: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski tlenowej do $redniej koncen-
tracji tlenu, otwarta , wydtuzona pod brode, anatomiczny ksztalt, wykonana z miekkiego PVC, z aluminio-
wym zaciskiem na nos, gumka do mocowania z mozliwoscig regulacji dtugosci, atraumatyczny mankiet
maski, obrotowy tacznik, dren tlenowy dt. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, tgcznik uniwersalny do pod-
taczenia aparatury wymagajacej tacznika standardowego lub do aparatury wymagajacej tacznika gwinto-
wanego, jednorazowego uzytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanéw, DEHP, bisfenolu
(BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr kata-



logowy, producent, data waznosci, nr serii, symbol ,jednorazowego uzytku” (przekreslona cyfra 2), sym-
bol CE, kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE.

11. Dot. Pakietu 16: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie koreczkéw z trzpieniem wystajacym powy-
zej krawedzi korka.

12. Dot. Pakietu 16: Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy oczekuje koreczkéw pakowanych poje-
dynczo (kazda sztuka osobno nieziaczona z innymi koreczkami) w spos6b pozwalajacy na wyciagganie po
jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierajacego np. 50, 100 lub 200szt, blister dopasowany do
ksztattu koreczka uniemozliwiajacy niezamierzona zmiane potozenia koreczka?

13. Dot. Pakietu 31 poz. 1a: Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z
poliuretanu o grubosci 22 +/- 1 p o para przepuszczalno$ci min. 670 +/- 50 g/m2/24h. Folia w rozmiarze
20x20 (rozmiar catkowity) 15x20 (powierzchnia lepna) pakowana a’20 szt. w opakowaniu. Pozostate
wymogi zgodnie z SIWZ.

14. Dot. Pakietu 31 poz. 1b: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z
poliuretanu o grubo$ci 22 +/- 1 u o para przepuszczalnoéci min. 670 +/- 50 g/m2/24h. Folia w rozmiarze
40x40 cm (rozmiar catkowity) 34x40 (powierzchnia lepna) pakowana a’15 szt. w opakowaniu. Pozostate
wymogi zgodnie z SIWZ.

15. Dot. Pakietu 31 poz. 1c: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonane;j z po-
liuretanu o grubosci 22 +/- 1 p o para przepuszczalnoéci min. 670 +/- 50 g/m2/24h. Folia w rozmiarze
80x60 cm (rozmiar catkowity) 60x60 cm (powierzchnia lepna). Pozostate wymogi zgodnie z SIWZ.

16. Dot. Pakietu 31 poz. 1d: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z
poliuretanu o grubo$ci 22 +/- 1 p o para przepuszczalnoéci min. 670 +/- 50 g/m2/24h. Folia w rozmiarze
70x45cm (rozmiar catkowity) 60x45 cm (powierzchnia lepna) pakowana a’l5 szt. Pozostale wymogi
zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 14.11.2019 r.:

W nawigzaniu do Parfistwa pisma z dn. 13.11.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego, dzia-
tajagc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjaénien na zadane pytania:
1) Zamawiajacy dopuszcza.
2) Zamawiajacy dopuszcza.
3) Zamawiajacy dopuszcza.
4) Zamawiajacy nie dopuszcza.
5) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
6) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
7} Zamawiajgcy informuje, ze pracuje na pompach: Kwapisz, AscorD, Grsbery, Mono.
8) Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.
9) Zamawiajgcy wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
10) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
11) Zamawiajacy nie dopuszcza.
12) Zamawiajgcy dopuszcza.
13) Zamawiajacy nie dopuszcza.
14) Zamawiajacy nie dopuszcza.
15) Zamawiajacy nie dopuszcza.
16) Zamawiajacy nie dopuszcza.




