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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
ododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 09.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujacej:

Dotyczy pakietu 7 -lampa do fototerapii statywowa

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie lampy o ponizszych parametrach;

1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020

Zasilanie:110 - 230 V AC 50-60 Hz, prad uptywowy <150pA przy 230 V AC, moc: 75
W, zuzycie energii 34 W

Z

3 | Powierzchnia naswietlania 50cm x 27 cm

Zrédlo $wiatta - 24 diody Power Led 3W niebieskie $wiatto LED o wartoéci
szczytowej pomiedzy 450-470 nm,

5 | Szczytowa intensywno$¢ centralna przy 30 cm stopnie od 0 do 50: 0 - 50 pW/cm?/nm

Wyswietlacz: LCD, sterowanie za pomocg panela membranowego z krytym
wigcznikiem

Powierzchnia wy$wietlania 133 x 39 mm

Licznik czasu pracy i stoper

Okres uzytkowania diod led wynosi ponad 40000 godzin bez pogarszania
intensywnosci $wiecenia

10 | Ekran LCD: 240 x 64 pikseli - niebieski negatyw

11 | Temperatura dzialania 10°C - 35°C, temperatura przechowywania -30° - 50°C, halas:
0dB

12 | Maksymalna wysoko$¢ lampy ze statywem do 175 cm

| 13 | Waga urzadzenia <5,5 kg z lekkg ostong,; <18 kg urzadzenie wraz ze statywem

14 | Statyw na kétkach (2 kétka z blokadg), podstawa statywu 3 - ramienna

Wysoko$é dyfuzora 128 cm - 170 cm +5cm, odleglto$é $rodka dyfuzora od stupka 26

é cm
- 36 cm *2 cm, -
1 Modut do badania pacjenta
6 3 Diody Led $wiecace cieplym bialym §wiattem

1 | Pomiar temperatury skdry w zakresie 25°C - 40°Cz
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{ 1 | Plynnaregulacja 0d 0 - 50 pyW/cm2/nm co 5 pW/cm2/nm
8

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

) W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 09.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasniei na zadane pytania:
1. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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