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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie
przetargu nieograniczonego na . Zakup sprzetu medycznego dla QOddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujgce;j:

Zadanienr 6

1. Pkt 2 - Czy Zamawiajgcy dopuéci do przetargu wysokiej klasy inkubatory o wymiarach : wys.
regulowana(1320-1520mm) x di. 1150 x szer. 650 mm - pole zajmowane przez inkubator to
7480 cm2 - jest to nieznaczna réznica , korzystnie poprawiajaca komfort pielegnacji nad
noworodkiem ?

2. Pkt 5 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubatory z wyswietlaczem
LCD 9" do sterowania - umieszczony na zewnatrz inkubatora z tatwym dostgpem i z
mozliwoscig regulacji w poziomie i w pionie oraz obrotu min. do 270° z mozliwos$cig blokady
przyciskow w sposéb reczny lub po uptywie okreslonego czasu?

3. Pkt 11 - Czy Zamawiajacy dopuéci do przetargu wysokiej klasy inkubatory z 5 otworami do
pielegnacji ?

4, Pkt 15 - Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubatory z regulacja kata
nachylenia materacyka w sposéb plynny i cichy w zakresie do 12° sterowanie z ekranu LCD? W
stosunku do wymagan Zamawiajacego (do 13°) nie ma to znaczenia klinicznego.

5. Pkt 23 - Czy Zamawiajacy dopu$ci do przetargu wysokiej klasy Inkubator ktéry jest
wyposazony w uklad automatycznej regulacji nawilzania w zakresie od min. 40% do 90%
ustawiany z rozdzielczo$cig max. 1 %. ?

6. Pkt 25 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubator bez mozliwosci
podgrzania wody do temp wrzenia ?

7. Pkt 30- Czy Zamawiajacy dopuséci do przetargu wysokiej klasy inkubator Kktéry jest
wyposazony w uktad monitorowania i podaje w formie cyfrowej parametry :

Temperatura na skérze noworodka

Temperatura powietrza pod kopulg inkubatora

Stezenie tlenu pod koputlg inkubatora

Wilgotno$¢ wzgledna ?
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8. Pkt 31 - Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubator w ktérym czujniki
pomiarowe sg umieszczone w 2 glowicach rozmieszczonych po obu stronach inkubatora ?

9. Pkt 33 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubator ktory posiada uktad
automatycznej regulacji stezenia tlenu pod kopula. Regulacja w zakresie min. 22-75 % z
dokladnosciag max. 1% ?

10. Pkt 50 - Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy inkubator z dwoma
pojemnymi szufladami na akcesoria zamiast wyposazania go w szafke?

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1. Zamawiajacy nie dopuszcza.
2. Zamawiajacy dopuszcza.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza.
4. Zamawiajacy dopuszcza.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza.
6. Zgodnie z zapisami SIWZ.
7. Zamawiajacy dopuszcza.
8. Zamawiajacy nie dopuszcza.
9. Zamawiajacy nie dopuszcza.
10. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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