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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotvczv: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na .Zakup sprzetu medycznego dla Oddzialu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i 0ddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajacego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujace;j:

Zadanie nr 7 Lampy do fototerapii 3szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci mocne lampy do fototerapii, ktorych pobér mocy przy max.
naswietlaniu $wiattem niebieskim nie przekracza 100W?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci mocne lampy do fototerapii z regulacjg wysoko$ci 120 - 155¢cm
(odlegtoséé promiennika do podtogi)? Jest to optymalna wysoko$¢ regulowanej podstawy jezdnej.
Zakres regulacji ponizej 120 cm jest niepraktyczny i niestosowany gdyz nie datoby si¢ wjechac
taka lampa nad inkubator.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci lampy do fototerapii o wymiarach 119mm x 588mm x 244mm (wys. X
dt. x szer.)? Podane wymiary lampy, ilo$¢ diod LED, Zywotno$¢ do 60 tys. godzin gwarantujg
najlepsze wyniki fototerapii.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajgcy dopusci lampy do fototerapii o wadze 5kg? Waga ta wynika z zastosowania
najwyzszej jakosci podzespoldw i bezawaryjng, bezobstugowa prace do 60 000 godzin.
Pytanienr 5

Czy Zamawiajacy dopusci mocne lampy do fototerapii z mozliwoscia regulacji promieniowania
w zakresie 400 - 550nm czyli duzo szerszym niz wymagany przez Zamawiajjcego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci lampy do fototerapii o poziomie hatasu nie przekraczajacym 38dB,
chtodzone poprzez radiator przy wsparciu bezawaryjnego, bez filtrowego, niestyszalnego i
bezobstugowego wentylatora, ktérego moc jest dostosowana do zakresu natgzenia Swiatta?

Odpowied? udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego,
dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zamawiajacy dopuszcza.
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6. Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Szpital Specjalistyczny
Ducha Swigtego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
ododdzialem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujacej:
Pytanie 1

Pakiet nr 5 - System Holtera EKG i Holtera Cisnienia
Czy Zamawiajgcy wymaga aby system byl wyposazony w stacje robocza o minimalnych
parametrach podanych ponizej?

Procesor 4 rdzeniowy

Dysk twardy 1 TB

Pamie¢ operacyjna RAM min. 8GB

Porty USB. Min 4 szt

Monitor LCD. Min. 23" Full HD

Drukarka laserowa A4

Mysz, klawiatura, listwa zasilajgca

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit

Karta graficzna obstugujgca standard UHD

Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 64 bit

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Pafstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1. Zamawiajacy wyjasnia, ze w dniu 22.10.2020 r. dokonal sprostowania Opisu Przedmiotu
Zamodwienia poprzez dodanie do opisu Stacji Roboczej.
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