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27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
ododdziatem Kardiologii i Oddzialu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujgcej:
Pytania do pakietu nr VI - Inkubator do opieki nad noworodkiem

1. Do pkt 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaproponowanie inkubatora na mobilnej
podstawie zajmujgcego pole 6240 cm?

<

2. Do pkt 3 Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wymiary t6zeczka (materacyka) 620 mm, ktory
jest przestronny i wygodny z mozliwo$cig wysuwania i obracania leza?
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Dot. pkt 7. Czy Zamawiajacy odstapi od koniecznosci oferowania kopuly dwusciennej na
rzecz nowoczesnej kopuly wykonanej z bezpiecznego PMMA (szkto akrylowe) bez
szkodliwych ftalanéw? Konstrukcja ta zapewnia brak mozliwo$ci gromadzenia sig
drobnoustrojéw miedzy $ciankami, a co za tym idzie zapewnia lepsze warunki
termoregulacji noworodka w bardziej sterylnych warunkach. Jednowarstwowe Scianki
zapewniajg widoczno$é dziecka z kazdej strony bez zbednych znieksztatcen, ktére wplywajg
na widok dziecka podczas zabiegéw przez otwory pielggnacyjne.

Dot. pkt 23 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na inkubator z automatyczng regulacja
nawilzania widoczng na ekranie dotykowym w zakresie do 90 %/ ?

Wedlug publikacji przedstawionych przez PTP wilgotno$¢ nalezy zapewni¢ w granicach max
80% w pierwszej dobie zycia dziecka, w ciggu kolejnych dni od 60 do 50% maksymalnie.
Dlatego prosimy o przychylenie si¢ do naszego pytania uznajac, ze zakres do 90% jest
absolutnie wystarczajacy, aby zapewni¢ prawidtowe warunki wilgotnosciowe noworodkom
znajdujacym sie w inkubatorach.
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5. Do pkt 28 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaproponowanie inkubatora z automatyczng

regulacjq temperatury widoczng na wy$wietlaczu w zakresie 35-39 stopni.
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6. Dot. pkt 43 Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny inkubator, ktéry zostat zaprojektowany
tak, aby mozna byto zdezynfekowac wnetrze kopuly i $cianki bez koniecznosci demontazu
jakiejkolwiek jego czesci.

Konstrukeja tak zaprojektowanego inkubatora ogranicza niepotrzebne czynnosci
wyjmowania Scianek i zajmowania si¢ opiekundw dziecka sprawami technicznymi
inkubatora, dezynfekcja odbywa si¢ automatycznie bez dokonywania dodatkowych
czynnosci manualnych.

7. Dot. pkt 48. Czy Zamawiajacy odstapi od koniecznosci dostarczania bawetnianych
pokrowcéw na rzecz wygodnych otulaczy dla dziecka, ktére zapewnig noworodkowi
komfort i poczucie bezpieczenstwa podczas opieki w inkubatorze.

8. Do pkt 5 Czy Zamiast wyposazenia w postaci szafki zamawiajgcy wyrazi zgode na
zaproponowanie wygodnych szuflad montowanych pod podstawg czaszy inkubatora w ilosci
2 szt?
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9. Dot. terminu dostawy Czy Zamawiajacy z uwagi na sytuacje rynkowa wywotang pandemig
COVID -19 wyrazi zgode na dostawe sprzetu do 16 tygodni?

10. Dot. pkt 51 Czy inkubator moze mie¢ mozliwosé rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w
technologii rownowaznej NONIN?

Do pakiet nr VII - lampa do fototerapii

11. Do pkt 3 Czy Zamawiajacy dopusci lampe na statywie jezdnym z regulowang wysokoscig w
zakresie 1120-1589
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12. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pobér mocy przez lampe max 60 W?

13. Do pkt 7. Czy natezenie promieniowania lampy moze wynosi¢ minimalnie mniej od wymogu
zawartego w SIWZ, a mianowicie 39uW/cm?

14. Do pkt 13. Czy Zamawiajacy dopusci lampe o wadze max 1,3 kg

15. Do pkt 14. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z Zywotnoscig lamp wynoszacg 30 tys. Godzin

16. Do pkt 15. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na lampe z max poziomem hatasu do 40 dB.
Poziom ten oznacza delikatny szmer a nie szum.

Odpowied? udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panfstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
wietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjanien na zadane pytania:
Zamawiajacy dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
. Zgodnie z zapisami SIWZ.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
. Zamawiajacy dopuszcza.
. Zamawiajacy dopuszcza.
. Zgodnie z zapisami SIWZ.
. Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyvczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajacego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujacej:
PAKIET NR VII LAMPA DO FOTOTERAPII

Pakiet nr VII

Pytanie nr 1 poz. 12,13

Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr VII poz. 12,13 ,Lampe do fototerapii” o wymiarach 52,2
cm x 20,6 cm x 9,3 cm i wadze 2,5 kg ? Dopuszczenie lampy do fototerapii o w/w parametrach
zapewni Zamawiajgcemu zwiekszenie pola efektywnego naswietlenia pacjenta do 45 cm x 20
cm. Taki wymoég Zamawiajgcego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma
wplywu na prawidtowa prace urzadzenia. Pozostawienie takiego zapisu w punkcie 3 moze
wskazywac na jednego dostawce.

Pytanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci zakres regulacji wysokosci lampy w zakresie 110-154 +/-2% ?
Wymég oceniany przez Zamawiajgcego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie
ma wplywu na prawidtowa prace urzadzenia. Pozostawienie takiego zapisu w punkcie 3 moze
wskazywac na jednego dostawce.

Pytanie nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie ,Jampy do fototerpii” o poborze mocy 45 W . Takie rozwigzanie nie ma
zadnego uzasadnienia w terapii. W zwigzku z tym, nie przeszkadza to w Zaden sposob w trakcie
pracy z urzgdzeniem. Pozostale parametry zostajg zachowane.

Odpowied? udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
2. 7Zgodnie z zapisami SIWZ,
3. Zamawiajgcy dopuszcza.
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