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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotvczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajacego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujace;j:

LOZKO DZIECIECE TYPU JUNIOR Z WYPOSAZENIEM - 5 szt. - PAKIET IX

Pytanie 1.
Czy Zamawiajgcy w pkt.2 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci L.0zko dzieciece, gdzie wymiar
leza wynosi 850 x 2000 mm, wymiary zewngtrzne s zgodne z wymaganiami Zamawiajacego?

Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy w pkt.5 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Lozko dziecigce, posiadajgce
szczyty odejmowane wykonane w cato$ci, stanowiace jednolity odlew, bez miejsc taczenia
bedacych miejscami gniezdzenia sie brudu oraz bedacych potencjalnym ogniskiem infekcji,
wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, szczyty t6zka odporng na dziatanie wysokiej
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Pytanie 3.
Czy Zamawiajacy w pkt.6 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Lézko dziecigce, posiadajace
pod szczytem wysuwang potke na posciel i przyzna za to rozwigzanie 10 pkt?

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy w pkt. 14 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci L6zko dzieciece, posiadajace
hydrauliczna regulacje wysokosci w zakresie: 395 - 785 mm - dokonywana za pomocg noznej
pompy hydraulicznej ?

Dolna wysoko$¢ jest nizsza od wymaganej, co zapewnia wigkszy komfort przy siadaniu i
schodzeniu/wchodzeniu do t6zka.

Pytanie 5.

Czy Zamawiajacy w pkt.15 Opis przedmiotu zaméwienia wymaga Lozka dziecigcego, gdzie
podstawa tézka jest jezdna, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 125 mm z centralng blokada
kot?

Pytanie 6.

Czy Zamawiajacy w pkt.18 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Ldzko dziecigce, gdzie barierki
boczne metalowe, lakierowane proszkowo, sktadajace sie z 4 profili poziomych, sktadane
wzdluz ramy leza, tatwo demontowane bez uzycia narzedzi, zgodne z norma EN 60601-2-52,
wysoko$¢ barierek 450 mm nad poziomem leza bez materaca?
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LOZKO SZPITALNE MECHANICZNE - 18 szt. - PAKIET X

Pytanie 7.
Czy Zamawiajacy w pkt.2 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci .ozko szpitalne, o dtugosci
catkowitej 2150 mm, spelniajace pozostate wymogi Zamawiajacego?

Pytanie 8.

Czy Zamawiajacy w pkt.4 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci L6zko szpitalne, posiadajace
szczyty odejmowane wykonane w catosci, stanowigce jednolity odlew, bez miejsc tgczenia
bedgcych miejscami gniezdzenia sie brudu oraz bedacych potencjalnym ogniskiem infekcji,
wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, szczyty t6zka odporna na dziatanie wysokiej
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Pytanie 9.
Czy Zamawiajacy w pkt.5 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Lozko szpitalne, posiadajace pod
szczytem wysuwana p6tke na posciel i przyzna za to rozwiazanie 10 pkt?

Pytanie 10.

Czy Zamawiajgcy w pkt.11 Opis przedmiotu zamowienia dopusci Lozko szpitalne, gdzie
wysoko$¢ leza od podtoza wynosi 400 mm?

Jest to wysokoé¢ bardziej komfortowa dla pacjenta.

Pytanie 11.
Czy Zamawiajacy w pkt.15 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Lozko szpitalne, gdzie
bezpieczne obcigzenie wynosi 200 kg?

Pytanie 12.

Czy Zamawiajacy w pkt.17 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci Lozko szpitalne, gdzie barierki
boczne metalowe, lakierowane proszkowo, sktadajace sie z 4 profili poziomych, sktadane
wzdluz ramy leza, fatwo demontowane bez uzycia narzedzi, zgodne z norma EN 60601-2-52,
wysokoé¢ barierek 450 mm nad poziomem leza bez materaca?

WIELOFUNKCYJNE LOZKO ELEKTRYCZNE - 2 szt. - PAKIET XI

Pytanie 13.

Czy Zamawiajacy w pkt.4 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci LOZKO ELEKTRYCZNE, gdzie
wymiar leza wynosi 850 x 2000 mm, wymiary zewngtrzne s zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego?

Pytanie 14.

Czy Zamawiajacy w pkt.8 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci 1.OZKO ELEKTRYCZNE, gdzie
elektryczna regulacja segmentu uda 0-40°, pozostate regulacje zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego?

Pytanie 15.
Czy Zamawiajgcy w pkt.9 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci £OZKO ELEKTRYCZNE, gdzie
elektryczna regulacja wysokosci w zakresie wynosi 395 do 785mm?

Pytanie 16.

Czy Zamawiajacy w pkt.14 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci LOZKO ELEKTRYCZNE, gdzie
leze w czesci plecéw wypelnione jest ptyta HPL, przezierng dla promieniowania RTG, w
pozostate segmenty leza wypelnione metalowymi lamelami?
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Pytanie 17.
Czy Zamawiajgcy w pkt.15 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci £.OZKO ELEKTRYCZNE, z
mozliwoécig przedtuzenia leza o 20 cm leza?

Pytanie 18.

Czy Zamawiajgcy w pkt.16 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci LOZKO ELEKTRYCZNE,
posiadajace szczyty odejmowane wykonane w catoéci, stanowigce jednolity odlew, bez miejsc
Taczenia bedacych miejscami gniezdzenia si¢ brudu oraz bedacych potencjalnym ogniskiem
infekeji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, szczyty t6zka odporng na dziatanie
wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Pytanie 19.

Czy Zamawiajacy w pkt.17 Opis przedmiotu zaméwienia dopusci 1OZKO ELEKTRYCZNE, gdzie
barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, sktadajgce sie z 4 profili poziomych,
sktadane wzdtuz ramy leza, tatwo demontowane bez uzycia narzedzi, zgodne z norma EN
60601-2-52, wysokoé¢ barierek 450 mm nad poziomem leza bez materaca?

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
wietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza.

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajgcy dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zgodnie z zapisami SIWZ.
10. Zamawiajgcy dopuszcza.
11. Zgodnie z zapisami SIWZ.
12. Zamawiajacy nie dopuszcza.
13. Zamawiajacy dopuszcza.

14. Zamawiajacy dopuszcza.
15. Zamawiajacy nie dopuszcza.
16. Zgodnie z zapisami SIWZ.
17. Zgodnie z zapisami SIWZ.
18. Zamawiajacy nie dopuszcza.
19. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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