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Sandomierz, dnia 29.10.2020 .

Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotvczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie
rzetarqu nieograniczonego na Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z

pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 09.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujace;j:

Cze$c nr. 7 - Lampa do fototerapii 3 szt.
Czy Zamawiajgcy dopuéci na zasadzie réwnowazno$ci lampe do fototerapii o ponizszych
parametrach?
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P Parametry wymagane

Lampa do fototerapii noworodkéw do leczenia hiperbilirubinemii

7rédto $wiatta: niebieskie diody LED, min. 24 diody

Skuteczna powierzchnia naswietlania min. 40 x 20 cm

Szczytowa dlugosci fali Zrddla Swiatta: 460 nm
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Lampa wyposazona w funkcje regulacji intensywnosci $wiecenia, minimum 5
poziomdw regulacji

Dodatkowa lampa ogniskowania ulatwiajgca poprawne ustawienie lampy

Zakres intensywnosci $wiatta min. 35 - 120 pW/cm?

Glowica lampy obracana o 3600
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Lampa zainstalowana na stabilnej podstawie jezdnej wyposazonej w kétka, z
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mozliwoscig podjechania bezposrednio pod inkubator

10. | Mozliwo$¢ umieszczenia gltowicy bez podstawy, bezposrednio na kopule
inkubatora

11. | Podstawa jezdna z regulacjg wysokosci wspomagang amortyzatorem

12. | Cicha praca, brak zainstalowanych wentylatoréw chtodzacych

13. | Panel sterujgcy wyposazony w czytelny ekran LCD o przekatnej min. 5 cali,
sterowanie za pomoca przyciskéw membranowych

14. | Mozliwoé¢ ustawienia czasu trwania fototerapii

15. | Lampa wyposazona w licznik catkowitego czasu pracy lampy

16. | Zuzycie energii ponizej 50W

17. | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz

18. | WYPOSAZENIE

19. | Okularki ochronne w 2 rozmiarach (po 3 szt. z kazdego rozmiaru)

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:
W nawigzaniu do Pafstwa pisma z dnia 09.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha

Swietego, dzialajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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