Sandomierz 07.01.2021 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe jednorazowych wyrobéw medycznych, znak PN/35/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pro zonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dosta jednorazowych wyrobé edycznych, znak

PN/35/2020

Do Zamawiajacego w dniu 04.01.2021 r. wplynetly pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pytania

1. Dot. SIWZ: Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze w trosce o jako$¢ dostarczanego asortymen-
tu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany byl pojazdami wyposazonymi w zabudo-
wy typu ,izoterma”, ktére umozliwiaja dostosowanie temperatury i wilgotnosci przewo-
zonego asortymentu, do wymogéw ustalonych przez producenta i umieszczonych na
opakowaniach? Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu moze negatywnie wply-
na¢ na szczelno$¢ opakowania jednostkowego a tym samym utrate sterylnosci. Ze
wzgledu na obecne zagrozenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczegdlnie
niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), moze natomiast doprowadzi¢ do
uszkodzenia sprzetu wykonanego z medycznego PVC, mikropekniecia, rozszczelnienie
zastawek itp. Wytwércy sprzetu medycznego coraz czeSciej jako powdd nie uznania re-
klamacji, podaja przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami produ-
centa.

2. Dot. SIWZ: Czy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt.
2 ,produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni sie od szkodliwego wplywu Swiatla,
temperatury, wilgoci i innych czynnikéw zewnetrznych”, w trosce o jako$¢ dostarczane-
go asortymentu Zamawiajacy wprowadzi do umowy nastepujacy zapis: ,Wykonawca zo-
bowiazuje sie¢ dostarcza¢ zamawiany towar, do siedziby Zamawiajgcego odpowiednimi
$rodkami transportu, czyli pojazdami wyposazonymi w zabudowy typu ,izoterma” po-
siadajacymi mozliwo$¢ ogrzewania lub chlodzenia przewozonego asortymentu”?

3. Dot. SIWZ: Czy w Swietle obecnych wydarzen Zamawiajacy oczekuje, aby dostarczany
towar byt przewozony wytgcznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwigzanie pozwoli
na zabezpieczenie przed wzajemnym skazeniem produktéw oraz ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4. Dot. SIWZ: Czy Zamawiajgcy oczekuje, aby dostawca zamoéwionego towaru (jego pra-
cownik)pomagat przy roztadunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
oraz byt obecny podczas sprawdzenia zgodnosci towaru z zaméwieniem?

5. Dot. SIWZ: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby s3 transpor-
towane, sktadowane oraz przechowywane w warunkach zapewniajacych ich nienaru-
szalnos¢, zachowanie wtasciwosci oraz bezpieczenstwo pacjentéw, uzytkownikow i oséb
trzecich. W zwigzku z powyzszym jakich srodkéw transportu wymaga Zamawiajacy dla
poszczegblnych rodzajéw wyrobéw medycznych stanowiagcych przedmiot zaméwienia,
zwlaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania
i transportu tych wyrobéw? Czy i jakich dokumentéw lub o§wiadczenn wymaga Zamawia-
jacy dla potwierdzenia spelniania tych wymagan?

6. Dot. Pakietu 1 poz. 1: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cewnika Nelaton
wykonanego z medycznego PCV elastycznego zapobiegajacego uszkodzeniom mecha-



nicznym, zréznicowany pod wzgledem $rednicy. Koniec gtadko zaokraglony, dwa otwory
owalne naprzemianlegte. Kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy cewnika, pozwalaja-
cy na szybka identyfikacje. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie foliowe.
Wszystkie rozmiary pochodza od jednego producenta. Rozmiary: CH6, CH8, CH10, CH12,
CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24?

7. Dot. Pakietu 3 poz. 1: Czy Zamawiajacy oczekuje cewnika do podawania tlenu z drenem
o dlugosci 2100mm, wykonany z PCV, miekki, jalowy, sterylizowany tlenkiem etylenu,
jednorazowego uzytku?

8. Dot. Pakietu 9 poz. 1, 2: Czy Zamawiajacy poprzez zapis ,nietoksycznego PCV” wymaga
maski bez ftalanéw?

9. Dot. Pakietu 9 poz. 1, 2: Czy Zamawiajacy dopusci maski tlenowe ze standardowym
lacznikiem?

10.Dot. Pakietu 12 poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci koreczki Luer Lock jednorazowego
uzytku, jatowe, pakowane pojedynczo, trzpien koreczka powyzej krawedzi korka, op.
100szt.?

11. Dot. Pakietu 23 poz. 1: Czy Zamawiajacy poprzez zapis ,nietoksycznego PCV”, wymaga
maski tlenowej z nebulizatorem i drenem bez ftalan6éw?

12.Dot. Pakietu 28 poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci igly PEN o rozmiarach 0,3x6, 0,3x8,
0,33x12,7, 0,25x57?

13.Dot. Pakietu 10 poz. 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zaméwienia
(pakiet 10 pozycje: 1, 2, 3, 4): przediozenia kart produktowych / kart technicznych, wy-
stawionych przez producenta, ktére beda jawne dla Zamawiajgcego oraz innych ewentu-
alnych wykonawcéw i stang sie potwierdzeniem wymogoéw zawartych w SIWZ? Nalezy
nadmieni¢, ze karta produktowa / techniczna stwierdza obecno$¢ wszystkich elementéw
sktadowych produktu, jak réwniez posiada zapis méwigcy o poziomie chtonnoéci pro-
duktu, zbadany wedtug standardéw normy ISO 11948.

14.Dot. Pakietu 10 poz. 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zamdéwienia
(pakiet 10 pozycje: 1, 2, 3, 4) pieluchomaijtki dla dorostych:

- z jednym $ciggaczem tylnym, elastycznymi bokami produktéw oraz elastycznymi zapiecia-

mi, ktére odpowiadaja funkcjom przedniego $ciggacza,

- posiadajace pojedynczy wskaznik chlonno$ci (z6tty pasek zmieniajagcy barwe pod wply-

wem moczu), umiejscowiony na Srodku zewnetrznej czesci wkiadu chionnego, ktéry tak sa-

mo dobrze informuje o zapetnieniu pieluchomajtki jak podwéjny,

- z falbankami wewnetrznymi skierowanymi do wewnatrz, ktére unosza sie tworzac rynne

kierujaca mocz do centralnej cze$ci wkiadu chtonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki

system mocowania falbanek jest stosowany przez wiekszos¢ producentéw, gdyz zapewnia
lepsza ochrone przed wyciekaniem w poréwnaniu z falbankami skierowanymi na zewnatrz
produktu),

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego uzytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi ele-

mentu rozciggliwego (o 1cm) z uwagi na wyposazenie produktu w elastyczne boki, co w po-

faczeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szcze-
gblnie w przedniej czesci,

- o chlonnosciach: pozycja 1 - co najmniej 1950g, pozycja 2 - co najmniej 2850g, pozycja 3 -

co najmniej 3050g, pozycja 4 - co najmniej 3180g - nalezy zauwazy¢, ze znikome réznice

pomigdzy oczekiwang przez Zamawiajacego chlonnoscia wyrobdéw, a chtonnos$cig oferowa-
nych produktéw w Zaden sposéb nie wptyna na komfort oraz funkcjonalno$¢ uzytkowania
wyrobdw oraz nie zwiekszg iloSci uzywanych produktéw,

- o rekomendowanym obwodzie w pasie dla pozycji 1: 56-85cm,

- spetniajace pozostate wymagania SIWZ?

Nalezy nadmieni¢, ze zbiér wymagan zawartych w SIWZ dopuszcza produkty tylko jednego

producenta na rynku polskim. Takie dziatanie jest niezgodne z PZP, gdyz uniemozliwia ucz-

ciwg konkurencje. Z naszych obserwacji wynika, ze takie dziatanie, powoduje, iz finalna ofer-
ta jest wyzsza o okoto 30% od oferty na te same produkty, niz w sytuacji, gdy sa dopuszczeni
inni wykonawcy.



15. Dot. Pakietu 10 poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet
10 pozycja 5): pianke myjaco pielegnujgcg w aerozolu, ktéra posiada inne substancje niz
wymienione w SIWZ, ale ktérych dziatanie odpowiada: sinodorowi, biokompleksowi
Iniamnemu oraz apntenolowi, w opakowaniu 400m! z odpowiednim przeliczeniem sztu-
kowym? Nalezy nadmienié, ze wymagania zawarte w SIWZ speinia tylko jeden produ-
cent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wyko-
nawcom.

16.Dot. Pakietu 10 poz. 6: Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet 10
pozycja 6): czepek do mycia wloséw, ktéry posiada inne substancje niz wymienione w
SIWZ, pelnigcy tg sama funkcje- mycie wloséw bez konieczno$ci uzywania wody. Nalezy
nadmienié, Zze wymagania zawarte w SIWZ spelnia tylko jeden producent, co ogranicza
mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

17. Dot. Pakietu 10 poz. 7: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamodwienia (pakiet
10 pozycja 7): krem ochronny, ktéry posiada inna substancje niz wymieniona w SIWZ,
ktérej dziatanie odpowiada: argininie, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przelicze-
niem sztukowym? Nalezy nadmieni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden
producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym
wykonawcom.

18. Dot. Pakietu 10 poz. 8: Czy zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zamdéwienia (pakiet 10
pozycja 8): podktady higieniczne zabezpieczajgce dla oséb z inkontynencja w rozmiarze
60x90cm, z warstwa spodnig z antyposlizgowej folii w innym kolorze niz biaty, z roz-
drobniong pulpg celulozowg oraz superabsorbentem w $rodku, a na zewnatrz wtékning,
o chtonnosci wg normy ISO 11948-1 na poziomie co najmniej 2100g, ktérych retencja
badana jest metodg 19-48-01, a ich wyniki s3 inne niz wymagane w SIWZ? Nalezy nad-
mienié, Ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden producent, co ogranicza moz-
liwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

19. Dot. Pakietu 10 poz. 9: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 10
pozycja 9): anatomiczne wklady chtonne o dtugoéci co najmniej 640mm oraz o chtonno-
$ci co najmniej 1600g, ktérych retencja badana jest metoda 19-48-01, a ich wyniku s3
inne niz wymagane w SIWZ? Nalezy nadmienié, Ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia
tylko jeden producent, co ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym
ewentualnym wykonawcom.

20.Dot. Pakietu 10 poz. 10: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamowienia (pakiet
10 pozycja 10): emulsje nawilzajaca do suchej, wrazliwej, narazonej na podraznienia
skéry, ktéry posiada inne substancje odpowiadajgce dziataniu substancjom wymienio-
nym w SIWZ, o pojemnosci 500ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Nalezy
nadmieni¢, ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden producent, co ogranicza
mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

21.Dot. Pakietu 10 poz. 11: Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zaméwienia (pakiet
10 pozycja 11): krem ochronny z tlenkiem cynku i innymi substancjami pomocniczymi
niz zawarte w SIWZ, o pojemnos$ci 100ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Nalezy nadmieni¢, Ze wymagania zawarte w SIWZ spetnia tylko jeden producent, co
ogranicza mozliwo$¢ ztozenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 07.01.2021 r.:

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 04.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1) Zamawiajacy dopuszcza réwniez, aby dostawy towaru odbywaty sie autami wyposazonymi w
zabudowy typu izoterma.
2) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
3) Zamawiajgcy nie wymaga.



4) Zamawiajgcy informuje, ze zapisy projektu umowy w szczegélnosci §3 i §5 szczeg6towo okre-
$laja wymogi Zamawiajacego w zakresie roztadunku oraz kontroli zgodno$ci dostawy ze ztozo-
nym zamowieniem.

5) Zamawiajacy dopuszcza rowniez, aby dostawy towaru odbywaty si¢ autami wyposazonymi w
zabudowy typu izoterma. Zamawiajacy wymaga przedtozenia tylko i wytgcznie dokumentéw
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i ogloszeniu o zaméwieniu.

6) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

7) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

8) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

9) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

10) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

11) Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

12) Zamawiajacy nie dopuszcza.

13) Zamawiajgcy informuje, Ze wymaga przedtozenia tylko i wylacznie dokumentéw okreslo-
nych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i ogloszeniu o zamdwieniu.

14) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, Ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektyw-
ne, nie wskazujgce na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisal produkt wg wia-
snych potrzeb, optymalny dla pacjenta. Wykonawcy maja mozliwo$¢ dopasowania produktu do
oczekiwan Zamawiajacego.

15) Zamawiajacy dopuszcza.

16) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektyw-
ne, nie wskazujgce na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisat produkt wg wia-
snych potrzeb, optymalny dla pacjenta.

17) Zamawiajacy dopuszcza, pod warunkiem Ze pierwszg substancja jest arginina.

18) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ sg obiektyw-
ne, nie wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisatl produkt wg wta-
snych potrzeb, optymalny dla pacjenta.

19) Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem, ze nie bedzie folii zabezpieczajgce;j.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza. Ponadto informuje, ze parametry zawarte w SIWZ s3 obiektyw-
ne, nie wskazujace na konkretnego Wykonawce. Zamawiajacy w SIWZ opisat produkt wg wia-
snych potrzeb, optymalny dla pacjenta.

21) Zamawiajacy dopuszcza.
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