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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postgpowaniu na dostawg sprze¢tu medycznego jednorazowego uzytku, znak TP/25/2022

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgnego w trybie pod-

stawowym bez negocjacji na dostawa wyrobow medycznych stosowanych na bloku
operacyinvm, znak TP/25/2022

Do Zamawiajacego w dniu 25.07.2022 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pytania

Pytanie 1. Pakiet VI, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci dren kehra bez znacznikéw, o dtugosci ramion 45cm x 18cm, bez tacznika
schodkowego, wystepujacy w rozmiarach 8CH, 12CH 14CH, 20 LUB 22CH, 24CH? Spetniajace pozosta-
fe wymagania swz.

Pytanie 2. Pakiet IX, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci kateter z trokarem posiadajgcy otwor koficowy oraz 2 otwory boczne na-
przemianlegfe, wystepujacy w rozmiarze: 24, 28, 32, 34F? Spetniajace pozostate wymagania swz.

Pytanie 3. Pakiet XIll, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci butelke z koricowky do $rednic drenéw 6F-18F, ze skalg co 10ml, o ksztat-

cie:
c’?

1

Pytanie 4. Pakiet X!ll, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci dren wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym wspétczynniku
twardosci, zapewniajacym drozno$é drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atrau-
matycznosci

* Krzyzowa perforacja o dtugoéci 14cm zapobiegajgca aspiracji | wrastaniu tkanek

*» Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujgce

¢ Atraumatyczne, miekkie zakoficzenie drenu

» Pasek kontrastujacy w RTG na cafej dtugosci

* Czytnik glgbokosci w odlegtosci 5¢m od zakonczenie perforacji, umozliwiajacy doktadna identyfika-
cje potozenia drenu

iwwmw

? Spefniajgce pozostate wymagania swiz.




» Dtugosc 700mm

* Wolny od DEHP

e Sterylny

* Dostgpne podwdjnie pakowany: zewnetrznie folia/papier, wewngtrznie folia lub opakowanie fo-
lia/papier

s Rozmiary: 8,10,12,14,16,187?

Pytanie 5. Pakiet XIV, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci folie zawierajaca jodyng?

Pytanie 6. Pakiet XIV, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci folie z poliuretanu o grubosci 25um?

Pytanie 7. Pakiet XIV, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci folie o paroprzepuszczalnosci 1800 g/m2/24h?

Pytanie 8. Pakiet XIV, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci folie sterylizowang tlenkiem etylenu?

Pytanie 9, Pakiet X1V, pozycja 1 a)
Czy Zamawiajgcy dopusci folie w rozmiarze 15x26¢m o powierzchni lepnej 15x20cm?

Pytanie 10. Pakiet XIV, pozycja 1 b)
Czy Zamawiajgcy dopusci folie w rozmiarze 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm?

Pytanie 11. Pakiet XV, pozycja 1 c)
Czy Zamawiajgcy dopusci folie w rozmiarze 60x52¢cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Pytanie 12. Pakiet XIV, pozycja 1 c)
Czy Zamawiajacy dopusci folie w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?

Pytanie 13. Pakiet XIV, pozycja 1 d)
Czy Zamawiajacy dopusci folie w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Pytanie 14, Pakiet XVIIl, pozycja 1
Czy Zamawiajacy wymaga papieru oryginalnego zapewniajacego wysokg jakosé i trwatosé wydruku?

Pytanie 15. Pakiet XVIII, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci papier nie zarejestrowany jako wyréb medyczny, posiadajacy stawke vat
23%7?




Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 26.07.2022 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 25.07.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjagnien na zadane pytania:

1) Zamawiajqcy nie dopuszcza,

2) Zamawiajgcy dopuszcza,

3) Zamawiajqgcy dopuszcza,

4) Zamawiajqcy nie dopuszcza,

5) Zamawiajgcy nie dopuszcza,

6) Zamawiajqcy nie dopuszcza,

7) Zamawiajqcy nie dopuszcza,

8) Zamawiajqcy nie dopuszcza,

9) Zamawiajqcy dopuszcza,
10) Zamawiajqgcy nie dopuszcza,
11) Zamawiajgcy nie dopuszcza,
12) Zamawiajqcy nie dopuszcza,
13) Zamawiajqcy nie dopuszcza,
14) Zamawiajqgcy wymaga,
15) Zamawiajqcy dopuszcza,
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